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Os treinamentos na BD foram finalizados e a equipe de 

assessoria científica já começou a visitar os laboratórios para 
acompanhar a rotina com a nova metodologia. Se você tem 

algum gráfico ou resultado estranho, envie para nós! Estamos 

colecionando “problemas” para identificar soluções para todos. 

Os casos serão apresentados na Oficina 2008.

Utilizando o Multiset! Quando utilizamos o software Multiset, 

devemos estabelecer qual será a nossa finalidade. 

- Geralmente utilizamos o Multiset para obter resultados 

adquiridos pelo citômetro; para isso, na tela SetUp 

selecionamos a opção: From Cytometer: Acquisition with 
Analysis

- Quando esquecemos de ajustar o gate na população de CD8 

no último gráfico, é necessário utilizar o software com o objetivo 

de reanalisar um resultado. Para isso, o dado reanalisado 

deverá vir de um arquivo já adquirido no citômetro e utilizamos a 
opção: From Data Files

- A opção From Cytometer: Acquisiton Only geralmente não é

utilizada. Esta opção permite a aquisição da amostra, mas não 

analisa o dado.

Fique por dentro!

As partículas Calibrite são utilizadas para monitorar linearidade 

e desempenho do citômetro de fluxo BD FACSCalibur. Algumas 

vezes verificamos que os parâmetros FSC e SSC falham no 

teste de sensibilidade. Existem quatro causas principais para 
esta falha. São elas: tubo reutilizado no preparo do Calibrite 

(pode conter resíduos no fundo do tubo), bolhas, cristais de sal 

na solução salina utilizada na preparação do Calibrite e sujeiras 

(debris) no equipamento. Devemos lembrar que todas as beads 
do Calibrite são homogêneas em tamanho e granulosidade; por 

isso, resíduos, bolhas, cristais de sal e debris atrapalham o teste 

de sensibilidade destes dois parâmetros. 

Você sabia?
Os clientes do Programa DST-AIDS terão 15% de desco nto 
para compra de Reagentes e produtos da linha Falcon  e 
BioCoat. Consulte-nos para maiores detalhes! 
biosciences.brasil@bd.com


