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UTILIZACAO PRETENDIDA

O kit BBL DrySlide PYR, contendo BBL DrySlide PYR e BBL DrySlide
PYR Color Developer (Revelador de cor BBL DrySlide PYR), é
utilizado para detec¢do da hidrélise de PYR na identificacdo
presuntiva rapida de estreptococos do grupo A e de enterococos
do grupo D, a partir de culturas puras.

No BBL DrySlide PYR, fornecido num formato em lamina facil de
manusear, e o BBL DrySlide PYR Color Developer, fornecido num
distribuidor de reagente, podem ser realizados até quatro testes
por lamina/distribuidor.

RESUMO E EXPLICACAO

O teste da PYR é um procedimento qualitativo para determinacdo
da capacidade dos estreptococos para hidrolisarem
enzimaticamente a L-pirrolidonil-B-naftilamida (PYR). Facklam,
Thacker, Fox e Eriquez! referiram que 98% dos estreptococos do
grupo A e 96% dos enterococos do grupo D hidrolisam a PYR.
Apesar de as espécies de Aerococcus raramente serem isoladas em
laboratérios clinicos,2 é esperado que estes microrganismos
também hidrolisem a PYR.3

Facklam et al. referiram ainda que 98% dos estreptococos do
grupo B, 100% dos estreptococos ndo pertencentes aos grupos A,
B e D, 100% de enterococos ndo pertencentes ao grupo D e 82%
de estreptococos viridans produzem resultados negativos para a
PYR.1

PRINCIiPIOS DO PROCEDIMENTO

A L-pirrolidonil-B-naftilamida (PYR) é hidrolisada pelas bactérias
que possuem a enzima pirrolidonil peptidase.

A demonstracdo da hidrélise da PYR envolve duas reacgdes.
Se a pirrodonil peptidase estiver presente, hidrolisa a PYR
(BBL DrysSlide PYR) para libertar a L-pirrolidona acido carboxilico
e a B-naftilamina. A B-naftilamina, por sua vez, reage com o p-
dimetil-aminocinamaldeido (BBL DrySlide PYR Color Developer)
para formar um precipitado cor-de-rosa/fuchsia.

REAGENTES

A BBL DrySlide PYR é uma lamina de 5 cm x 5 cm descartavel
com quatro areas de reaccao de papel de filtro que contém a
L-pirrolidonil-B-naftilamida.

O BBL DrySlide PYR Color Developer é um preparado de
p-dimetil-aminocinamaldeido a 0,015%, preparado de acordo
com uma formulacdo convencional.

Adverténcias e Precaucdes

Para diagnéstico in vitro.

Adverténcia: O BBL DrySlide PYR Color Developer causa
irritacdo dos olhos, pele e vias respiratérias. Possivel risco de
cancro (contém material que pode causar cancro, com base em
dados obtidos em animais).

Evitar o contacto com os olhos, pele e vestuério. Evitar inalar
vapor ou fumos. Apds o manuseamento, lavar abundantemente.
Utilizar uma ventilacdo adequada.

Primeiros socorros: Em caso de contacto, lavar imediatamente
os olhos com agua em abundancia durante, pelo menos,
15 min. Lavar a pele com agua em abundancia. Em caso de
contacto com os olhos ou se a irritacdo da pele persistir,
consultar um médico. Lavar o vestudrio, antes de voltar a
utilizar.

Se ocorrer a inalacdo, inalar ar fresco. Em caso de auséncia de
respiracdo, fornecer respiracdo artificial. Se a respiracdo for
dificil, administrar oxigénio. Consultar um médico.

Manusear a BBL DrySlide PYR apenas pelo suporte da lamina;
ndo tocar na area de reaccdo.

Utilizar técnicas assépticas e cumprir os procedimentos
laboratoriais estabelecidos para manuseamento e eliminacdo de
materiais infecciosos.

Instrucées de armazenamento: Armazenar o BBL DrySlide
PYR Kit entre 15 e 30°C. Proteger o BBL DrySlide PYR Color
Developer da luz.

O prazo de validade refere-se ao produto contido nos recipientes
intactos e armazenado conforme indicado.

Deterioracdo do produto: Ndo utilizar caso o produto ndo
produza os resultados esperados, quando testado com
microrganismos de controlo positivo e negativo conhecidos.

COLHEITA E PREPARACAO DAS AMOSTRAS

Obtenha a amostra de teste a partir de uma cultura de
isolamento primaria, sob a forma de riscas num meio sélido
apropriado (ou seja, agar de chocolate ou agar de sangue de soja
de Tryptic).

Observe as culturas, verificando a pureza da cultura e se existe
crescimento suficiente.

As culturas mistas (ou seja, confirmadas por coloracdo Gram)
requerem a repicagem para purificacdo das culturas. O
crescimento insuficiente indica que é necessario proceder a
repicagem ou a um periodo de incubacao superior.



A partir da cultura pura, recolha coldnias isoladas ou retire a
cultura de uma zona de crescimento confluente.

PROCEDIMENTO

Material fornecido: BBL DrySlide PYR e BBL DrySlide PYR
Color Developer.

Material necessario mas nao fornecido: Ansa de inoculagdo
(platina ou plastico, aproximadamente 10 pL),vareta aplicadora
de madeira, pipeta e agua destilada ou desionizada.

Procedimento do teste:
1. Abra a bolsa BBL DrySlide PYR e retire a lamina.

Ndo volte a colocar uma BBL DrySlide PYR usada ou
parcialmente usada (com microrganismos) na bolsa.

2. Deposite uma ansa cheia (aproximadamente 10 pL) de agua
destilada ou desionizada numa area de reaccao da BBL DrySlide
PYR. Evite adicionar 4gua em excesso.

3. Utilizando um dispositivo de inoculacdo apropriado, recolha
coldnias isoladas ou retire a cultura de uma zona de
crescimento confluente da cultura que vai ser testada.

4. Semeie generosamente a amostra sobre a drea de reaccdo
humedecida da BBL DrySlide PYR.

5. Incube a lamina a temperatura ambiente, durante 2 min.

6. Segurando o distribuidor de reagente em posicao vertical e
com a ponta afastada do utilizador, aperte suavemente para
partir a ampola no interior do distribuidor. Inverta e aperte
ligeiramente para colocar 1 gota do BBL DrySlide PYR Color
Developer sobre a area da lamina inoculada.

7. Examine a lamina, verificando se aparece uma cor
rosa/fuchsia no prazo de 1 min.

Controlo de qualidade pelo utilizador:
1. Examine a lamina BBL DrySlide PYR.

2. Antes de utilizar, a drea de reaccdo seca deve ter uma cor
branca. Depois de molhada, a area de reaccdo deve
permanecer branca. Apds a colocacdo do BBL DrySlide PYR
Color Developer, a area de reaccdo torna-se amarela-clara.

3. Verifique o desempenho do produto, testando-o com
culturas de controlo positivas e negativas, tais como as que
sdo listadas em seguida.

de cor

Microrganismo ATCC Rea;(,vé; da Hesposia
+

Enterococcus faecalis 29212 cor-de-rosa/fuchsia

Streptococcus agalactiae| 13813 - amarelo

Os requisitos do controlo de qualidade devem ser efectuados de
acordo com os regulamentos ou requisitos de acredita¢dao
europeus e/ou nacionais aplicaveis e com os procedimentos
padrdo de controlo de qualidade do seu laboratério. E
recomendado que o utilizador consulte as normas do NCCLS e os
regulamentos da CLIA que dizem respeito a este assunto, para
obter orientagbes sobre praticas de controlo de qualidade
apropriadas.

RESULTADOS

Os microrganismos PYR-positivos mudam a cor da érea de
reaccdo de amarelo-claro para cor-de-rosa/fichsia no prazo de
1 min ap6s a adicdo do BBL DrySlide PYR Color Developer.

Os microrganismos PYR-negativos ndo produzem altera¢do da
cor amarela num periodo de 1 min.

LIMITACOES DO PROCEDIMENTO

Se aplicar excesso de liquido a drea de reaccdo da BBL DrySlide,
o liquido penetrard nas janelas adjacentes.

O teste da PYR pode ser utilizado como um auxiliar de
diagndstico presuntivo para a identificacdo de microrganismos
que hidrolisam a L-pirrolidonil-B-naftilamida (PYR), isto é, os
estreptococos do grupo A e os enterococos do grupo D. No
entanto, devem ser efectuados testes bioquimicos e seroldgicos
adicionais para uma identificacdo completa.

Algumas estirpes de estreptococos produzem apenas uma
pequena quantidade da enzima pirrolidonil peptidase, pelo que
a alteracdo de cor amarela para cor-de-rosa da lamina BBL DrySlide
PYR é fraca. Uma reaccdo positiva fraca pode ser optimizada,
permitindo a incubacdo do microrganismo de teste durante
5 min (em vez de 2 min) a temperatura ambiente, antes de
adicionar o BBL DrySlide PYR Color Developer.

CARACTERISTICAS DO DESEMPENHO

Utilizando a lamina BBL DrySlide PYR, foram testados cento e
setenta e quatro (174) cocos Gram-positivos (estreptococos,
enterococos e aerococos); 91 microrganismos foram PYR-
positivos e 83 foram PYR-negativos. A BBL DrySlide PYR
demonstrou uma exactiddo de 99,4%.



Reaccdes obtidas com a BBL DrySlide PYR num estudo
comparativo:

Reaccdo | Reaccao
positiva |[negativa
Aerococcus sp. 11
Enterococcus avium 3
Enterococcus casseliflavus 2
Enterococcus durans 7
Enterococcus faecalis 30
Enterococcus faecium 12 1
Enterococcus gallinarum
Enterococcus hirae
Enterococcus malodoratus
Enterococcus mundtii
Streptococcus agalactiae 7
Streptococcus aginosus 10
Streptococcus bovis 2
Streptococcus bovis | 13
Streptococcus bovis Il 6
Streptococcus do grupo A 7
Streptococcus do grupo C
Streptococcus do grupo F
Streptococcus do grupo G
Streptococcus intermedius
Streptococcus mitis
Streptococcus mutans
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes 13
Streptococcus salivarius
Streptococcus sanguis
Streptococcus do grupo viridans
Streptococcus zooepidermicus
Total 91

Espécie de teste
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APRESENTACAO
No. de Cat. Descricao
231747 BBL DrysSlide PYR Kit, 60 testes, constituido por:

BBL DrySlide PYR, 15 laminas e BBL DrySlide
PYR Color Developer, 15 x 0,5 mL.

BIBLIOGRAFIA

1. Facklam, R.R., L.G. Thacker, B. Fox, and L. Eriquez. 1982.
Presumptive identification of streptococci with a new test
system. J. Clin. Microbiol. 75: 987-990.

2. Oberhofer, T.R. 1986. Value of the L-pyrrolidonyl-B-
napthylamide hydrolysis test for identification of select
gram-positive cocci. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 4: 43-47.

3. Ruoff, K.L. 1991. Aerococcus, Abiotrophia and other infrequently
isolated aerobic catalase-negative, gram-positive cocci. In
Muray, PR., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller and R.H.
Yolken (ed.), Manual of clinical microbiology, 8th ed.
American Society for Microbiology, Washington, D.C.



Manufacturer / Vyrobce / Producent / Fabrikant / Tootja /
Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Kataokeuaotng /
Gyarto / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent /
Fabricante / Vyrobca / Tillverkare

Use by / Spotiebujte do / Anvendes for / Houdbaar tot /
Kasutada enne / Viimeinkayttopaiva / A utiliser avant /
Verwendbar bis / Hugpopnia A&ng / Felhasznalhatosag
datuma / Usare entro / Naudokite iki/ Brukes for /
Stosowac do / Utilizar em / Pouzite do / Usar antes de /
Anvénd fére /

YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) /
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mésice)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutning af maned) /
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu 16pp)

VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessa)
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) /
JJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) /
EEEE-MM-HH / EEEE-MM (MM = TéAog Tou urva) /
EEEE-HH-NN / EEEE-HH (HH = hénap utolsé napja)
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) /
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = ménesio pabaiga)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutten av maneden)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesigca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do més) /
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca)
aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) /
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutet p4 manaden)

Catalog number / Katalogové ¢islo / Katalognummer /
Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero /
Numéro catalogue / Bestellnummer / Ap1Budq kataréyou /
Katalégusszam / Numero di catalogo / Katalogo numeris /
Numer katalogowy / Nimero do catalogo / Katalégové
Cislo / Numero de catalogo

Authorized Representative in the European Community /
Autorizovany zastupce pro Evropskou unii / Autoriseret
repraesentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de
Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Noukogus /
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisdssa / Représentant
agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung /
E&ouoiodotnuévog avtinpdownog ot Eupwraikn
Kowdétnta / Hivatalos képviselet az Eurépai Unidban /
Rappresentante autorizzato nella Comunita europea /
Jgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert
representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w
Unii Europejskiej / Representante autorizado na Unido
Europeia / Autorizovany zastupca v Eurépskom
spolocenstve / Representante autorizado en la
Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU

In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaiské zafizeni
urcené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk
medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro
diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur /
Laakinnallinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif
meédical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-
Diagnostikum / In vitro dlayvwoTikn laTpIk ouokeur / In
vitro diagnosztikai orvosi eszk6z / Dispositivo medico
diagnostico in vitro. / In vitro diagnostikos prietaisas / In
vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urzgdzenie medyczne
do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para
diagnostico in vitro / Medicinska pomacka na diagnostiku
in vitro / Dispositivo médico de diagndstico in vitro /
Medicinsk anordning fér in vitro-diagnostik

Temperature limitation / Teplotni omezeni /
Temperaturbegraensning / Temperatuurlimiet /
Temperatuuri piirang / Lampétilarajoitus / Température
limite / Zulassiger Temperaturenbereich / Oplo
Beppokpaciag / Hémérsékleti hatar / Temperatura limite /
Laikymo temperattra / Temperaturbegrensning /
Ograniczenie temperatury / Limitacdo da temperatura /
Ohranicenie teploty / Limitacion de temperatura /
Temperaturbegréansning

Batch Code (Lot) / K&d (¢islo) sarze / Batch kode (Lot) /
Chargenummer (lot) / Partii kood / Erdkoodi (LOT) / Code
de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) /
Kwdikég naptidag (Maptida) / Tétel szama (Lot) / Codice
del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode
(Serie) / Kod partii (seria) / Cédigo do lote (Lote) / Kod
série (3arza) / Codigo de lote (Lote) / Satskod (parti)

Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k pouziti /
Laes brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing /
Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista kayttéohjeista /
Consulter la notice d’emploi / Gebrauchsanweisung
beachten / ZupBouleurteite Tig 0dnyieqg xpriong / Olvassa el
a hasznalati utasitast / Consultare le istruzioni per I'uso /
Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen /
Zobacz instrukcja uzytkowania / Consulte as instrucoes de
utilizacdo / Pozri Pokyny na pouzivanie / Consultar las
instrucciones de uso / Se bruksanvisningen
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