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BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II 
(Biplate) 

 
HASZNÁLATI JAVASLAT 
A BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)  (BBL 
CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (kettős lemezen)) aStaphylococcus 
aureus izolálására és azonosítására, valamint a meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus 
(MRSA) klinikai mintákból történő közvetlen kvalitatív kimutatására használatos.  
 

ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT  
A Staphylococcus aureus jól ismert kórokozó. Okozhat fertőzést a felszínitől a szisztémásig.1,2 
Ezen organizmus gyakoriságát és klinikai fontosságát tekintve kimutatása rendkívül fontos. A 
meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) a nosocomialis és az életveszélyes 
fertőzések egyik elsődleges oka. Az MRSA-fertőzésekhez jelentősen nagyobb esetszám, 
halálozási ráta és költségek kapcsolódnak, mint a meticillinérzékeny S. aureus (MSSA) patogén 
okozta fertőzésekhez. Ezek a mikroorganizmusok a legnagyobb mértékben az egészségügyi 
intézményekben szelektálódtak, de az MRSA a közösségben is egyre gyakoribbá válik.3,4 

 
A BBL CHROMagar Staph aureus az S. aureus izolálására, megszámlálására és 
azonosítására használható a mályvaszínű telepek nyújtotta információk alapján, 20–24 órás 
inkubálás után. A táptalajhoz adott színező szubsztrátumok megkönnyítik a S. aureus 
megkülönböztetését az egyéb mikroorganizmusoktól.  
A BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) szelektív differenciáló táptalaj a meticillin-rezisztens 
Staphylococcus aureus (MRSA) klinikai mintákból történő közvetlen kvalitatív kimutatására. A 
teszt elvégezhető légúti, alsó gastrointestinalis (= GI), bőrből és sebből származó mintán, a 
nazális kolonizáció szűrésére az alsó orrjáratból vett mintákkal, ezzel elősegítve a kórházi 
MRSA fertőzések megelőzését és ellenőrzését, valamint Gram-pozitív coccusokat tartalmazó 
pozitív hemokultúrás mintán.  
 
E két táptalaj kombinációja a kettős lemezen lehetővé teszi a Staphylococcus aureus és az 
MRSA izolálását egy lemezen. 
 

A BBL CHROMagar Staph aureus és a BBL CHROMagar MRSA eredeti kifejlesztője A. 
Rambach volt (CHROMagar, Párizs, Franciaország). Licencegyezség alapján a BD optimalizálta 
az összetételt, és ehhez a lemezes táptalaj előállításához használt szellemi tulajdont alkalmazta.  
 

AZ ELJÁRÁS MŰKÖDÉSI ELVE 
Mikrobiológiai módszer.  
Mindkét táptalajban speciálisan kiválasztott peptonok biztosítják a tápanyagot. Ezenkívül a 
táptalaj szelektáló anyagokat is tartalmaz a Gram-negatív mikroorganizmusok, az 
élesztőgombák és egyes Gram-pozitív coccusok gátlására. A kromogén keverék mesterséges 
szubsztrátokat (kromogéneket) tartalmaz, amelyekből specifikus enzimek hidrolizáló hatására 
vízben nem oldódó színes termék szabadul fel. Ez megkönnyíti az S. aureus kimutatását és 
egyéb mikroorganizmusoktól történő megkülönböztetését. Az S. aureus az egyik kromogén 
szubsztrátot használja fel, és ezáltal mályvaszínű telepeket fejleszt. A mályvaszínű telepek 24 
órán belüli megjelenése pozitív eredményt jelent az S. aureus-ra nézve a BBL CHROMagar 
Staph aureus táptalajon és az MRSA-ra nézve a BBL CHROMagar MRSA II táptalajon. A nem 
S. aureus baktériumok a táptalaj más kromogén szubsztrátjait használják fel, így a fejlődő 
telepek kékek vagy kékeszöldek, míg ha nem használnak fel kromogént, a telepek természetes 
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színükben jelennek meg. A hozzáadott cefoxitinnak köszönhetően a BBL CHROMagar MRSA II 
táptalaj az MRSA kimutatása tekintetében szelektív.  
Annak érdekében, hogy a két táptalaj könnyen megkülönböztethető legyen egymástól, a BBL 
CHROMagar Staph aureus táptalajhoz titánium-oxidot adtak. E vízben nem oldódó vegyület 
hatására a BBL CHROMagar Staph aureus fehér és átlátszatlan lesz, míg a BBL CHROMagar 
MRSA II borostyánszínű és áttetsző. 
 
 

REAGENSEK 
Megközelítő összetételek* 1 liter desztillált vízre vonatkoztatva 

BBL CHROMagar Staph aureus BBL CHROMagar MRSA II 

Kromopepton 40,0 g Kromopepton 35,0 g 

Nátrium-klorid 25,0 g Nátrium-klorid 17,5 g 

Kromogén keverék 0,5 g Kromogén keverék 0,5 g 

Gátló anyagok 0,07 g Gátló anyagok 7,52 g 

Titánium-oxid 0,5 g Cefoxitin 5,2 mg 

Agar 14,0 g Agar 14,0 g 

pH: 6,8 +/- 0,2 pH: 7,0 +/- 0,2  

*Úgy beállítva és/vagy kiegészítve, hogy megfeleljen a teljesítménykövetelményeknek. 

 
ÓVINTÉZKEDÉSEK 

  . Használata szakértelmet igényel.  
Ne használja a lemezeket, ha azon mikrobiális szennyeződést, elszíneződést, kiszáradást és 
betöredezést, illetve a károsodás bármilyen más jelét észleli. 
A klinikai mintákban kórokozó mikroorganizmusok, például HIV vírus és hepatitisz vírusok 
lehetnek jelen. Minden, vérrel, illetve más testnedvvel szennyezett anyagot a „Szokványos 
óvintézkedések”5-8 (Standard Precautions) előírásai szerint, illetve az intézet irányelvei szerint 
kell kezelni.  
Valamennyi munkafolyamat során tartsa be az aszeptikus munkavégzés szabályait és a 
mikrobiológiai veszélyek kiküszöbölésére bevett óvintézkedéseket. 
Használat után a lemezeket, a tárolóedényeket és az egyéb fertőzött anyagokat kidobás előtt 
autoklávozással fertőtleníteni kell. 
A steril munkával, a biológiai veszélyekkel és a használt termékek hulladékként való 
kezelésével kapcsolatban olvassa el az ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. 
 

TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG 
Kézhezvétel után a lemezeket 2–8°C-on, az eredeti csomagolásban és dobozban kell tárolni az 
inokulációig. Az inkubáció előtt és alatt csökkentse minimálisra (<4 órára) a fényhatást, mivel a 
hosszú időtartamú fényhatás csökkentheti az izolátumok sikeres kimutatását és/vagy 
színreakcióját. Kerülni kell a lemezek megfagyását, illetve túlmelegedését. A lemezeket a lejárati 
időn belül kell inokulálni (lásd a lemezre vagy a csomagolás címkéjére nyomtatott dátumot), és 
az előírt inkubációs időt be kell tartani.  A felbontott 10-es csomagolás lemezeit tiszta, sötét 
helyen, 2–8°C-on kell tárolni, és egy héten belül fel kell használni. 

 

FELHASZNÁLÓI MINŐSÉGELLENŐRZÉS  
A teljesítmény ellenőrzéséhez inokuláljon lemezeket stabil kontroll-mikroorganizmusok tiszta 
tenyészetével, amelyek ismert, várt eredményekhez vezetnek (a részleteket lásd az 
ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ című dokumentumban). Az alábbi táblázatban 
szereplő teszttörzsek ajánlottak. Inkubálja a BBL CHROMagar Staph aureus táptalajt 20–24 
órán keresztül és a BBL CHROMagar MRSA II táptalajt 20–22 órán keresztül, aerob 
körülmények között 35–37°C-on, lehetőleg fordított helyzetben (agar felül), sötétben. 
Törzsek Növekedési eredmény C-Staph 

aureus 
Növekedési eredmény C-
MRSA II 

Staphylococcus aureus  
ATCC 43300 (MRSA)  

Mályvaszínű telepek növekedése Mályvaszínű telepek 
növekedése 
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Staphylococcus aureus  
ATCC 29213 (MSSA) 

Mályvaszínű telepek növekedése Nincs növekedés 

Staphylococcus saprophyticus 
ATCC 15305 

Növekedés; zöldtől kékeszöldig 
terjedő színű telepek 

Nincs növekedés 

Proteus mirabilis ATCC 12453 Gátlás (részlegestől a teljesig) Nincs növekedés 

Nem inokulált Átlátszatlan, fehértől krémszínűig 
terjedő színű 

Világos borostyánszínű, 
áttetsző 

 

A minőség-ellenőrzési vizsgálatokat a vonatkozó helyi, állami és/vagy szövetségi szabályozásoknak és akkreditációs 
követelményeknek megfelelően, illetve a laboratórium standard minőségellenőrzési módszereivel összhangban kell 
elvégezni. A megfelelő minőségellenőrzési gyakorlat kialakításánál tanácsos figyelembe venni az érvényes CLSI 
(eredetileg NCCLS, vagyis National Committee for Clinical Laboratory Standards) előírásokat. 

 
ELJÁRÁS 
Szállított anyagok 
BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) 90 mm-es osztott 
Stacker csészékben. Mikrobiológiailag ellenőrizve. 
 

Szükséges, de nem szállított anyagok  
Megerősítő tesztek, például koaguláz vagy Staphylococcus latex agglutinációs (pl. 
Staphyloslide) teszt-reagensek, a minőségellenőrzéshez szükséges mikroorganizmusok, 
kiegészítő táptalajok és más laboratóriumi eszközök, az előírásoknak megfelelően. 
 

Minták típusa  
Tanulmányozza a mintagyűjtésről és -kezelésről szóló szakirodalmat és szabványokat.9,10 A 
teszt elvégezhető légúti, alsó gastrointestinalis (= GI), bőr- és sebből származó mintán, a nazális 
kolonizáció szűrésére az alsó orrjáratból vett mintákkal ezzel elősegítve a Staphylococcus 
aureus és a kórházi MRSA fertőzések megelőzését és ellenőrzését, valamint Gram-pozitív 
coccusokat tartalmazó pozitív hemokultúrás mintán. Lásd még: TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK 
ÉS AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI. 
 

A teszt kivitelezése 
Aszeptikus eljárás alkalmazása javasolt. Az agar felülete legyen sima és nedves, de felesleges 
nedvességtől mentes. A klinikai minták esetében a laboratóriumba érkezés után először oltsa be 
a BBL CHROMagar Staph aureus táptalaj (átlátszatlan, fehéres színű táptalaj) kis felületét, 
majd forgassa meg a mintavételi pálcát, és oltsa be a BBL CHROMagar MRSA II táptalaj 
(áttetsző, borostyánszínű táptalaj) kis felületét. Ezután az izolációhoz szélesszen az első 
inokuláció területéről egy kaccsal először a BBL CHROMagar Staph aureus táptalajon, majd a 
BBL CHROMagar MRSA II táptalajon. Ez az inokulációs sorrend nem módosítható. Végezzen 
inkubálást aerob körülmények között, lehetőleg fordított helyzetben, 35-37°C-on, sötétben. Az 
inkubációs időről és az eredmények értelmezéséről az 1 – 3. táblázatban talál információt. 
 

EREDMÉNYEK  

A Staphylococcus aureus és az MRSA telepei egyaránt mályvaszínűek lesznek a kettős lemez 
mindkét kromogén táptalaján. A többi (nem MRSA) mikroorganizmus nem képes szaporodni, 
illetve kék vagy kékeszöld, fehér vagy színtelen telepeket fejleszt. Az eredmények 
értelmezéséhez lásd az 1-3. táblázatot. 
 

A BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) táptalajon alapvetően az 
alábbi szaporodási mintázatok figyelhetők meg: 

BBL CHROMagar Staph 
aureus 

(átlátszatlan, fehér táptalaj) 

BBL CHROMagar MRSA II 
(áttetsző, borostyánszínű 

táptalaj) 

Kiértékelés 

Mályvaszínű telepek Nincs növekedés Staphylococcus aureus 
(MSSA*) kimutatva 

Mályvaszínű telepek Mályvaszínű telepek  MRSA kimutatva 

Nincs növekedés Nincs növekedés Staphylococcus aureus (MSSA 
és MRSA) nem kimutatható 
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Nem mályvaszínű telepek  Nem mályvaszínű telepek Staphylococcus aureus (MSSA 
vagy MRSA) nem kimutatható 

*MSSA= meticillinérzékeny Staphylococcus aureus 

1. táblázat: Az alsó orrjáratból vett minták esetén kapott eredmények értelmezése  
Inkubáció: 
CStaph aureus: 20–24 óra 
CMRSAII: 20–26 óra 

Értelmezés/Teendő 

BBL CHROMagar Staph aureus 
(átlátszatlan, fehér táptalaj) 

BBL CHROMagar MRSA II 
(áttetsző, borostyánszínű táptalaj) 

Mályvaszínű, morfológiailag 
staphylococcusokhoz 
hasonlító telepek* 

Pozitív – Staphylococcus aureus 
kimutatva 

Pozitív - MRSA kimutatva 

Nincsenek kimutatott 
mályvaszínű telepek 

Negatív – Staphylococcus 
aureus nem mutatható ki 

Negatív - MRSA nem mutatható ki 

* Lásd „AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI” című szakaszt. 

2. táblázat: A Gram-pozitív coccusokat tartalmazó pozitív hemokultúrás minták eredményeinek 
értelmezése:  

Inkubáció: 
CStaph aureus: 20–24 óra 
CMRSAII: 18–28 óra 

Értelmezés/Teendő 

BBL CHROMagar Staph aureus 
(átlátszatlan, fehér táptalaj) 

BBL CHROMagar MRSA II 
(áttetsző, borostyánszínű táptalaj) 

Mályvaszínű, morfológiailag 
staphylococcusokhoz 
hasonlító telepek* 

Pozitív – Staphylococcus aureus 
kimutatva 

Pozitív - MRSA kimutatva 

Nincsenek kimutatott 
mályvaszínű telepek 

Negatív – Staphylococcus 
aureus nem mutatható ki 

Negatív - MRSA nem mutatható ki 

* Lásd „AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI” című szakaszt. 

3. táblázat: A torokból, köpetből, alsó GI-ból, bőrből és sebből származó minták eredményének 
értelmezése  

Inkubáció: 
CStaph aureus: 20–24 óra 
CMRSAII: 18–28 óra  

-Értelmezés/Teendő 

BBL CHROMagar Staph aureus 
(átlátszatlan, fehér táptalaj) 

BBL CHROMagar MRSA II 
(áttetsző, borostyánszínű táptalaj) 

Mályvaszínű, morfológiailag 
staphylococcusokhoz 
hasonlító telepek* 

Pozitív – Staphylococcus aureus 
kimutatva 

Pozitív - MRSA kimutatva 

Nincsenek kimutatott 
mályvaszínű telepek 

Negatív – Staphylococcus 
aureus nem mutatható ki 

Negatív - MRSA nem mutatható ki. 
Ismét inkubálja további 18–24 órán 
át, így biztosítva a 36–52 órás teljes 

inkubálási időt) 

Inkubáció: 
CStaph aureus: 20–24 óra 
CMRSAII: 36–52 óra 

Értelmezés/Teendő 

BBL CHROMagar Staph aureus 
(átlátszatlan, fehér táptalaj) 

BBL CHROMagar MRSA II 
(áttetsző, borostyánszínű táptalaj) 

Mályvaszínű telepek* A potenciális fals pozitív 
eredmények számának 

növekedése miatt e táptalaj 
esetében a 24 órás inkubáláson 
túli értelmezés nem javasolt. Az 

inkubációs idő túllépése esetén a 
mályvaszínű telepeket más 

módszerekkel is ellenőrizni kell 
az S. aureus kimutatásának 

jelentése előtt. 

Végezzen közvetlen megerősítési 
tesztet (például koaguláz- vagy 
Staphylococcus agglutinációs 

tesztet). 
Ha a koaguláz- vagy a 

Staphylococcus latex agglutinációs 
teszt pozitív – MRSA kimutatva 

Ha a koaguláz- vagy a 
Staphylococcus agglutinációs teszt 
negatív – MRSA nem mutatható ki 

Nincsenek mályvaszínű 
telepek 

Negatív – Staphylococcus 
aureus nem mutatható ki 

Negatív – MRSA nem mutatható ki 

* Lásd „AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI” című szakaszt. 

 
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK ÉS AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI 

Teljesítményjellemzők a BBL CHROMagar Staph aureus12 táptalaj esetében 
1. Egy klinikai vizsgálat során, amelynek helyszíne egy nagy, USA-beli városi kórház volt, 
201, cisztikus fibrózisban szenvedő betegtől származó torok- és köpetmintát, valamint 459, 
más kórházi betegtől származó orrváladékmintát vizsgáltak BBL CHROMagar Staph 
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aureus felhasználásával. A BBL CHROMagar Staph aureus táptalajt véresagarral vagy 
Mannitol Salt Agar-ral (Mannitol sóagar) hasonlították össze, olyan izolátumok 
felhasználásával, melyeket koagulázteszttel erősítettek meg. Az S. aureus-t 190 kevert 
mintából mutatták ki. A BBL CHROMagar Staph aureus kimutatott további 9 olyan S. 
aureus-pozitív tenyészetet is, melyeket a hagyományos táptalajok nem mutattak ki. A 24 
órás inkubációt követően négy, potenciálisan fals pozitív eredményt is megfigyeltek a BBL 
CHROMagar Staph aureus táptalajon: 2 korinebaktériumot és 2 koaguláz-negatív 
staphylococcust. A BBL CHROMagar Staph aureus átlagos érzékenysége tehát 99,5%-os, 
míg specifitása 99,2%-os volt.11  
 

2. Egy európai tanulmány során százhatvanöt (165) rutinlaborból származó klinikai mintát 
(76 sebből származó mintát, 27 sebészeti mintát, 20 tályogmintát és 42 egyéb helyről 
származó mintát) vizsgáltak. E minták közül 100-ból mutattak ki standard módszerekkel S. 
aureus-t (=  ismerten pozitív minta), míg 65 ismerten negatív minta volt. A mintákat BBL 
CHROMagar Staph aureus, Mannitol Salt Agar és Columbia Agar with 5% Sheep Blood 
(Columbia agar 5% juhvérrel) táptalajon szélesztették. A minták típusait az 1. táblázat 
tartalmazza. A lemezeket 20–24 óráig inkubálták 35–37°C-on, majd megvizsgálták az S. 
aureus-gyanús telepek tekintetében. A gyanús telepekből mindhárom táptalaj esetében 
koaguláz-csőtesztet végeztek el.  
A minták közül a BBL CHROMagar Staph aureustáptalajon 100 minta, a Mannitol Salt 
Agar táptalajon pedig 91 minta esetében tapasztalták az S. aureus szaporodását. A 
Columbia Agar táptalajon a koaguláz-csőteszttel kiegészítve végzett vizsgálatnál 98 minta 
volt pozitív S. aureus-ra nézve. A BBL CHROMagar Staph aureus táptalajon egy fals 
pozitív mintát találtak, amely később Streptococcus agalactiae-nek bizonyult. Amikor a 
törzset újra szélesztették BBL CHROMagar Staph aureus táptalajon, a telepek inkább lilák 
voltak, semmint rózsaszínűtől mályvaszínűig terjedő színűek. 
Mindent egybevetve, 5 tenyészet telepei mutattak színazonosságot az S. aureus-sal (azaz 
ibolya- vagy lila színt). Azonban ezek könnyen megkülönböztethetőek voltak az S. aureus-
telepektől (=rózsaszínűtől mályvaszínűig terjedő szín). 
A BBL CHROMagar Staph aureus (a rózsaszínűtől mályvaszínűig terjedő színű telepek 
alapján), a Mannitol Salt Agar (a telepeket övező táptalaj sárga színe alapján) és a 
Columbia Agar (jellegzetes S. aureus- telepek növekedése koaguláz-csőteszttel 
kiegészítve) táptalajok érzékenysége 100%, 91% és 98% volt. A BBL CHROMagar Staph 
aureus táptalaj specifitása 98,5% volt.11 

A részleteket lásd a  BBL CHROMagar  Staph aureus használati utasításában (PA-
257074). 

 

Teljesítményjellemzők a BBL CHROMagar MRSA II táptalaj esetében 

Összesen 5051 mintát (1446 légúti, 694 gastrointestinalis, 1275 bőrből származó és 948 
sebből származó mintát, valamint 688 Gram-pozitív coccusokat tartalmazó pozitív 
hemokultúrás mintát) hasonlítottak össze az MRSA kimutatása szempontjából hagyományos 
tenyésztési lemezeken (pl., Tryptic Soy Agar with 5% Sheep Blood (Triptikáz szójaagar 5% 
juhvérrel), Columbia Agar with 5% Sheep Blood vagy CNA (colistin nalidixic acid agar: 
kolisztint és nalidixsavat tartalmazó agartáptalaj)) és BBL CHROMagar MRSA II lemezeken.  

Az MRSA összesített kimutatási aránya az összes fajta minta (légúti, alsó GI, bőrből és 
sebből származó minták, valamint Gram-pozitív coccusokat tartalmazó pozitív hemokultúrás 
minták) esetében a BBL CHROMagar MRSA II táptalajon magasabb, 95,6% (744/778), míg 
a hagyományos tenyésztési lemezeken 79,8% (621/778) volt. A 18–28 óra utáni leolvasás 
esetén két álpozitív, mályvaszínű telep mutatkozott a BBL CHROMagar MRSA 
IIhasználatával; a specificitás 99,9% (4271/4273) volt.  A BBL CHROMagar MRSA II 
táptalajon a telepek 18–28 óra utáni színét alapul vevő értékelés és az összes mályvaszínű 
telep 36–52 óra utáni megerősítése után a BBL CHROMagar MRSA II teszt és a cefoxitin 
korongdiffúziós teszt közötti összesített egyezés 99,3% volt (5015/5051) az összes minta 
esetében.11,12 A részleteket lásd a BBL CHROMagar MRSA II használati utasításában 
(PA-275434).  
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AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI 
Általános információk: 

 Az inkubáció előtt és alatt csökkentse minimálisra a BBL CHROMagar Staph aureus / 
BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) táptalajt érő fényhatást (<4 ó), mivel a hosszú 
időtartamú fényhatás csökkentheti az izolátumok sikeres kimutatását és/vagy 
színreakcióját.  

 A CO2-légkörben való inkubáció nem javasolt, mivel fals negatív eredményekhez 
vezethet. 

 Nagy baktériumszám és/vagy a minta valamely összetevője a táptalajok elsődleges 
szélesztési területeinek specifikus elszíneződését okozhatja. Ilyenkor a táptalaj 
mályvaszínű, bíborszínű, zöld vagy kék elszíneződést mutatvagy a táptalaj felső részén 
enyhe homályosság látható, de nem mutatkoznak különálló telepek. A táptalaj nem 
specifikus elszíneződését negatív eredményként kell értékelni. 

 A diagnózis, kezelés meghatározásához vagy az ellátással kapcsolatos döntések 
meghozatalához egyetlen negatív eredmény nem elegendő.  A mikroorganizmus 
azonosításához, az érzékenységi teszthez, illetve az epidemiológiai tipizáláshoz több 
párhuzamos tenyésztésre lehet szükség.  

 Mielőtt a BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) 
táptalajt első ízben alkalmazná, ajánlatos az S. aureus és az MRSA telepeinek 
jellegzetes megjelenését megadott törzsekkel, pl. a  FELHASZNÁLÓI MINŐSÉG-
ELLENŐRZÉS című részben megadott törzsekkel begyakorolni. 
 

BBL CHROMagar Staph aureus:  

 Esetenként az S. aureus mellett más staphylococcusok is, pl. S. cohnii, S. intermedius és 
S. schleiferi, valamint a korinebaktériumok és az élesztők mályvaszínű telepeket 
fejleszthetnek a 24 órás inkubáció alatt.11 Az S. aureus-nak a nem S. aureus fajoktól való 
megkülönböztetésére koagulázteszt, egyéb biokémiai módszerek, illetve Gram-festés 
alkalmazható. Rezisztens Gram-negatív bacilusok, amelyek jellegzetesen kicsi, kék 
telepek formájában jelennek meg, szintén telepeket képezhetnek.  

 A BBL CHROMagar Staph aureus táptalaj 24 órán túli inkubálása nem ajánlott, mivel 
ez a potenciális fals pozitív eredmények számának növekedéséhez vezethet. Az 
inkubációs idő túllépése esetén a mályvaszínű telepeket más módszerekkel is ellenőrizni 
kell az S. aureus  kimutatásának jelentése előtt.  

 Az ajánlott 20 óránál rövidebb inkubációs idő viszont csökkenti a helyes eredmények 
arányát.  

 Az egyes S. aureus törzsek természetes aranysárga színe miatt a telepek színe 
narancssárgás mályvaszínű is lehet. 
 

BBL CHROMagar MRSA II:  

 Nem javasolt 36–52 óránál hosszabb inkubálás.  

 Az alsó orrjáratokból származó minták esetén a BBL CHROMagar MRSA II 
teljesítményét 20–26 órás, 35–37°C-on történő inkubálásra optimalizálták. Alacsonyabb 
inkubációs hőmérséklet (<35°C) vagy rövidebb inkubációs idő (<20 óra) esetén 
csökkenhet a BBL CHROMagar MRSA II táptalaj szenzitivitása. Felhívjuk figyelmét, 
hogy az inkubátor ajtajának gyakori kinyitása csökkentheti az inkubátor hőmérsékletét. 
Emiatt javasoljuk, hogy az inkubátor ajtaját a lehető legkevesebbszer és a lehető 
legrövidebb időre nyissa csak ki. 

 24 órás vagy hosszabb inkubálás után egyes Chryseobacterium meningosepticum, 
Corynebacterium jeikeium, Enterococcus faecalis (VRE), Rhodococcus equi és Bacillus 
cereus törzsek mályvaszínű telepeket növeszthetnek. Szükség esetén Gram-festés 
végezhető. 

 24 órás vagy hosszabb inkubálás után a Staphylococcus simulans, az S. epidermidis, és 
a meticillin-érzékeny Staphylococcus aureus ritka esetekben ugyancsak képezhet 
mályvaszínű telepeket.  Ha nem áll fenn MRSA gyanúja, akkor koagulázteszt és 
gyógyszerérzékenységi teszt (AST) végezhető.  
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 Néhány ritka MRSA   törzs érzékeny volt a BBL CHROMagar MRSA II táptalaj alapjára. 
Ez az érzékenység nincs összefüggésben a meticillin-rezisztenciával, hanem a táptalaj 
egyik alapanyaga váltja ki. Ennek eredményeként ezek a törzsek hamis meticillin-
érzékenységet mutathatnak. 

 Létezik néhány ritka MRSA törzs, amely nem mályvaszínű telepeket képezhet a BBL 
CHROMagar MRSA II táptalajon. Ha fennáll az MRSA gyanúja, a további azonosításhoz 
végezzen további tenyésztést a nem mályvaszínű telepekből, és szükség szerint 
végezzen gyógyszerérzékenységi tesztet.  

 A mecA-negatív S. aureus is növekedhet, ha az oxacillinre vagy a cefoxitinre vonatkozó 
MIC közel esik a rezisztencia határpontjához.  

 A mecA -tól eltérő rezisztencia-mechanizmusokat (azaz határvonal oxacillin-rezisztens 
Staphylococcus aureus-BORSA és módosítottStaphylococcus aureus-MODSA) nem 
vizsgáltak a CMRSA II lemezzel, ezért annak hatékonysága ilyen rezisztencia-
mechanizmusok esetén nem ismert.  

 Tekintettel arra, hogy az MRSA izolálása a mintában jelenlévő mikroorganizmusok 
számától függ, az eredmény megbízhatósága a minta helyes levételén, kezelésén és 
tárolásán múlik. 
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CSOMAGOLÁS ÉS KISZERELÉSEK 
BD BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) 
Kat. sz.  Leírás 

 REF 257585 Ready-to-use Plated Media (használatra kész lemezes táptalajok), 120 
darabos csomag 

 REF 257699 Ready-to-use Plated Media (használatra kész lemezes táptalajok), 20 darabos 
csomag 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
További információkért forduljon a BD helyi képviseletéhez. 

Becton Dickinson GmbH 
Tullastrasse 8 – 12 
69126 Heidelberg/Germany 
Phone: +49-62 21-30 50 Fax: +49-62 21-30 52 16 
Reception_Germany@europe.bd.com 
 
http://www.bd.com 
http://www.bd.com/europe/regulatory/ 
 
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 
CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach 
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