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Microtrol дискілері сынақ әдістерін басқаратын микробиологиялық зертханаларда пайдалануға арналған. 
Анықталған орта топтамасы бояулары сауыттарының 1-ші құрылымы болумен Microtrol дискілері жұмыс 
қоры орталары өндірісінің аккредиттелген зертханаларында қабылданған (Шектеулер бөлімін қараңыз).

Microtrol дискілері - NCTC (NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES)* және NCPF (National Collection 
of Pathogenic Fungi) орталарынан шығарылатын қатырып құрғатылатын микробтық дайындықтар. Ағзалар 
маңыздылығы дискінің бірегей құрылымымен тұрақтандырылады. 

Сақтық шаралар және сақтау

•  Microtrol дискілері маңызды патогендік ағзалардан тұрады және микро ағзалармен жұмыс 
істейтін тәжірибесі немесе дайындығы бар микробиологтар бақылауындағы тұлғалармен немесе 
микробиологтармен тиісті жабдықталған зертханаларда ғана пайдаланылуы керек.

•  Белгіде көрсетілген температурада сақтаңыз. Егер дискілер қажетті уақыттан ұзақ осы температура 
ауқымынан жоғары қалса, маңыздылықты жоғалтуы мүмкін. 

•  Дискті алғаннан кейін әрбір сауыттағы қақпақты ашу және ауыстыру алдында сауыттың бөлме 
температурасына жетуіне мүмкіндік беріңіз. Сауытқа енетін ауа ылғалдылығы маңызды ағзалар санының 
азаюына, әсіресе, маңыздылықтың жоғалуына себеп болады.

•  Жарамдылық мерзімі өткен дискілерді пайдаланбаңыз. Бұл маңыздылығының төмендеуін көрсетуі 
мүмкін.

Дискіні сауыттан алып тастау: Стерильді пинцеттер немесе стерильді 10 мкл егу тізбегін пайдаланумен 
дискіні сауыттан оңай алуға болады.

Қатты ортада пайдалануға арналған: Дискіні тиісті қатты ортаға қойыңыз. Дискіні 10–15 минут жұмсартыңыз. 
Процесті жылдамдату үшін, тақтаны инкубаторға салуға болады. Жұмсартылған дискіні тақта айналасына 
таратып, оңтайлы бояу жағдайларында егіңіз.

Сұйық ортада пайдалануға арналған: Дискіні 1–10 мл тиісті сұйықтыққа салыңыз. Аэрозоль шығысын 
болдырмай, дискіні еріту үшін сұйықтықты шайқап, оңтайлы жағдайларда егіңіз.
Болмаса, жылдам пайдалану үшін дискіні ерітіп, 35–37 °C температурада 1 сағат ортаны қалпына келтіріп, 
одан кейін бірден пайдаланыңыз. Тәжірибе арқасында қолданбаңызға сайын үздік ерітіндіні таба аласыз.

Шектеулер: Қайталанған қосалқы орта бояу сипаттамалары өзгерісіне себеп болуы мүмкін. 
Microtrol дискісі — Англия әлеуметтік денсаулық ортасы топтамаларынан шыққан негізгі ортаның бірінші 
құрылымды қосалқы ортасы және сыналатын жұмыс қоры орталарын алуға пайдаланылады. Генетикалық 
ауысым мен мутант таңдауын болдырмас үшін, негізгі ортадан бестен аса жол (сәтті қосалқы орталар) жасауға 
рұқсат берілмейді. Сол себепті, Microtrol жұмыс қоры ортасының төрттен аса жолы жасалмауы керек.

Кідірістер, төгілу және тастау
1.  Барлық қолданылған дискілер, ластанған бума және сынған шыны ыдыс үйлесімді контейнерге салынып, 

121 °C температурада 30 минут өртенуі немесе автоклавта зарарсыздандырылуы керек.
2.  Сынбаған сауыттар пинцеттермен алынып, үйлесімді бактерицидті ерітіндіде жуылып, шайылып, кептіріліп 

қосымша қолданысқа сақталуы мүмкін.
3.  Барлық ластанған беттер үйлесімді бактерицидті ерітіндімен зарарсыздандырылуы керек.

BD MICROTROL DISCS – STRAINS AVAILABLE

Ref Description Strain Designation 

254652 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 / ATCC 16404 10

254648 Bacillus cereus NCTC 7464 / ATCC 10876 25

254612 Bacillus subtilis NCTC 10400 / ATCC 6633 25

254627† Bacteroides fragilis NCTC 9343 / ATCC 25285 10

254645† Campylobacter jejuni NCTC 11322 / ATCC 29428 10

257719† Campylobacter jejuni NCTC 11351 / ATCC 33560 10

254611 Candida albicans NCPF 3255 / ATCC 2091 25

254625 Candida albicans NCPF 3179 / ATCC 10231 25

257721 Candida krusei / Issatchenkia orientalis NCPF 3953 / ATCC 6258 10

257720 Candida parapsilosis NCPF 8334 / ATCC 22019 10

257461† Citrobacter freundii NCTC 9750 / ATCC 8090 10

254628† Clostridium perfringens NCTC 8237 / ATCC 13124 10

254614† Clostridium sporogenes NCTC 532 / ATCC 19404 10

254609 Enterobacter aerogenes NCTC 10006 / ATCC 13048 25

257464 Enterobacter cloacae NCTC 13380 / ATCC 23355 10

254999 Enterococcus faecalis NCTC 775 / ATCC 19433 25

254602 Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC 29212 25

257388 Enterococcus faecalis NCTC 13379 / ATCC 51299 10

257462 Enterococcus hirae NCTC13383 /ATCC 10541 10

254986 Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC 25922 25

254607 Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC 35218 25

254616 Escherichia coli NCTC10418 / ATCC 10536 25

254621 Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC 8739 25

257693 Escherichia coli CRE NCTC 13476 10

257717 Escherichia coli (mcr-1) NCTC 13846 10

257441† Haemophilus influenzae NCTC 12699 / ATCC 49247 10

257537† Haemophilus influenzae NCTC 8468 / ATCC 9334 10

257718† Haemophilus influenzae NCTC 12975 / ATCC 49766 10

257463 Klebsiella aerogenes NCTC 9528 10

254988 Klebsiella pneumoniae NCTC 9633 / ATCC 13883 25

Ref Description Strain Designation 

254656 Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 / ATCC 700603 10

257691 Klebsiella pneumoniae CRE NCTC 13440 10

257692 Klebsiella pneumoniae CRE NCTC 13443 10

257694 Klebsiella pneumoniae CRE NCTC 13438 10

257695 Klebsiella pneumoniae CRE NCTC 13442 10

257679† Legionella pneumophila serogroup 1 NCTC 11192 / ATCC 33152 10

254631 Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC 35152 25

257419 Listeria monocytogenes NCTC 11994 10

257675† Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375 / ATCC 19424 5

257676† Neisseria gonorrhoeae NCTC 12700 / ATCC 49226 5

257440 Proteus mirabilis NCTC 13376 / ATCC 14153 10

254991 Proteus vulgaris NCTC 4175 / ATCC 13315 25

254992 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC 27853 25

254623 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 / ATCC 9027 25

254651 Salmonella Poona NCTC 4840 25

254993 Salmonella Typhimurium NCTC 12023/ ATCC 14028 25

254995 Staphylococcus aureus NCTC12981 / ATCC 25923 25

254996 Staphylococcus aureus NCTC 12973 / ATCC 29213 25

254613 Staphylococcus aureus NCTC 7447 / ATCC 6538P 25

254629 Staphylococcus aureus NCTC 10788 / ATCC 6538 25

254647 Staphylococcus aureus NCTC 6571 / ATCC 9144 10

254658 Staphylococcus aureus MRSA NCTC 13373 / ATCC 43300 10

257552 Staphylococcus aureus MRSA NCTC 12493 10

254997 Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 / ATCC 12228 25

257444 Streptococcus agalactiae NCTC 8181 / ATCC 13813 10

254603 Streptococcus pneumoniae NCTC 12695 /ATCC 6303 25

254657 Streptococcus pneumoniae NCTC 12977 /ATCC 49619 10

254604 Streptococcus pyogenes NCTC 12696 /ATCC 19615 25

254643 Yersinia enterocolitica NCTC 12982 / ATCC 9610 25

Strains are stored at -20 °C to +8 °C, except those marked † which must be stored at -30 °C to -15 °C

Microtrol discs are manufactured exclusively from NCTC (NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES)* 
and NCPF (National Collection of Pathogenic Fungi) cultures and are guaranteed first generation derivatives 
from the source strain.

NCTC and NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES are trade marks of Public Health England.
ATCC strains are listed as a reference only. ATCC is a registered trademark of the American Type Culture 
Collection.


