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ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
Το σύστημα ταυτοποίησης (ID) BD BBL™ Crystal™ Enteric/Nonfermenter (E/NF) προορίζεται για την ταυτοποίηση αερόβιων gram-
αρνητικών βακτηρίων που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacteriaceae καθώς και ορισμένων από τους συχνότερα απομονωμένους 
ζυμωτικούς και αζυμωτικούς gram-αρνητικούς βάκιλλους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το σύστημα BD BBL Crystal E/NF ID είναι μια μικρομέθοδος ταυτοποίησης. Πολλές από τις εξετάσεις που χρησιμοποιούνται είναι 
τροποποιήσεις κλασικών μεθόδων. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν εξετάσεις για ζύμωση, οξείδωση, διάσπαση και υδρόλυση 
διαφόρων υποστρωμάτων. Επιπλέον, υπάρχουν υποστρώματα συνδεόμενα με χρωμογόνα για την ανίχνευση ενζύμων που 
χρησιμοποιούνται από τα μικρόβια για το μεταβολισμό διαφόρων υποστρωμάτων.1–5

Το κιτ BD BBL Crystal E/NF ID αποτελείται από (i) καλύμματα πάνελ BD BBL Crystal E/NF, (ii) βάσεις BD BBL Crystal και 
(iii) σωληνάρια υγρού ενοφθαλμίσματος BD BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid (IF). Το κάλυμμα περιέχει 30 αφυδατωμένα 
υποστρώματα σε πλαστικές αιχμηρές απολήξεις. Η βάση διαθέτει 30 υποδοχές αντίδρασης. Το ενοφθάλμισμα της εξέτασης 
παρασκευάζεται με το υγρό ενοφθαλμίσματος και χρησιμοποιείται για την πλήρωση και των 30 υποδοχών στη βάση. Όταν 
το κάλυμμα ευθυγραμμιστεί με τη βάση και κουμπώσει στη θέση του, το ενοφθάλμισμα της εξέτασης ενυδατώνει εκ νέου τα 
αφυδατωμένα υποστρώματα και ξεκινά τις αντιδράσεις της εξέτασης.
Μετά από μια περίοδο επώασης, οι υποδοχές εξετάζονται για τυχόν χρωματικές μεταβολές. Οι χρωματικές μεταβολές προκύπτουν 
από τη μεταβολική δραστηριότητα των μικροοργανισμών. Η μορφολογία που προκύπτει από τις 30 αντιδράσεις μετατρέπεται σε 
έναν δεκαψήφιο αριθμό προφίλ που χρησιμοποιείται ως βάση για την ταυτοποίηση.6 Οι μορφολογίες βιοχημικών και ενζυματικών 
αντιδράσεων για τα 30 υποστρώματα BD BBL Crystal E/NF ID με μια ευρεία ποικιλία μικροοργανισμών αποθηκεύονται στη βάση 
δεδομένων BD BBL Crystal E/NF ID. Η ταυτοποίηση προέρχεται από μια συγκριτική ανάλυση των αντιδράσεων του απομονωμένου 
στελέχους εξέτασης ως προς αυτές που διατηρούνται στη βάση δεδομένων. Στον Πίνακα 1 παρατίθεται πλήρης λίστα των ειδών που 
απαρτίζουν την τρέχουσα βάση δεδομένων E/NF.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Οι εξετάσεις που χρησιμοποιούνται στο σύστημα BD BBL Crystal E/NF ID βασίζονται στη χρήση και διάσπαση από τα μικρόβια 
συγκεκριμένων υποστρωμάτων που ανιχνεύονται από διάφορα συστήματα δεικτών. Οι αντιδράσεις ζύμωσης ανιχνεύουν την 
ικανότητα ενός απομονωμένου στελέχους να μεταβολίζει τους υδατάνθρακες απουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου, και οι αντιδράσεις 
οξείδωσης βασίζονται στην ικανότητα ενός οργανισμού να μεταβολίζει το υπόστρωμα με οξυγόνο ως τον τελικό δέκτη ηλεκτρονίων. 
Και οι δύο αντιδράσεις συνήθως ανιχνεύονται με τη χρήση ενός δείκτη pH στο υπόστρωμα εξέτασης. Τα χρωμογόνα υποστρώματα 
μετά την υδρόλυση παράγουν χρωματικές μεταβολές που μπορούν να ανιχνευτούν οπτικά. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες 
εξετάσεις που ανιχνεύουν την ικανότητα ενός οργανισμού να υδρολύει, να διασπά, να αναγάγει ή να εκμεταλλεύεται διαφορετικά 
ένα υπόστρωμα στο σύστημα ταυτοποίησης BD BBL Crystal . Στην ενότητα «Αντιδραστήρια» περιγράφονται οι αντιδράσεις που 
χρησιμοποιούνται από διάφορα υποστρώματα και μια σύντομη περιγραφή των αρχών που εφαρμόζονται στο σύστημα.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Η σειρά ταυτοποίησης BD BBL Crystal E/NF ID περιέχει 30 ενζυματικά και βιοχημικά υποστρώματα όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Η θέση πάνελ δηλώνει τη σειρά και τη στήλη που βρίσκεται η υποδοχή (παράδειγμα: η θέση 1J αναφέρεται στη σειρά 1 στη στήλη J).
Προφυλάξεις: Για in vitro διαγνωστική χρήση
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Αντιδραστήρια και αρχές δοκιμών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ταυτοποίησης BD BBL Crystal E/NF ID 
Θέση 
πάνελ

Δραστικό  
συστατικό

Κωδικός Ποσότητα κατά 
προσέγγιση  

(g/10 ml)

Θετ. Αρν. Αρχή  
(Αναφορές)

4A Αραβινόζη ARA 3,5 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

Η χρήση υδατανθράκων οδηγεί σε 
χαμηλότερο pH και αλλαγή (ερυθρό 
της φαινόλης) στο δείκτη.7–10

4B Μαννόζη MNS 3,0 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4C Σακχαρόζη SUC 2,8 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4D Μελιβιόζη MEL 1,0 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4E Ραμνόζη RHA 3,0 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4F Σορβιτόλη SOR 3,5 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4G Μαννιτόλη MNT 1,8 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4H Αδονιτόλη ADO 2,5 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4I Γαλακτόζη GAL 1,5 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

4J Ινοσιτόλη INO 1,3 Χρυσό/Κίτρινο Πορτοκαλί/
Ερυθρό

2A p-n-p-φωσφορικό PHO 0,025 Κίτρινο Άχρωμες 
αποικίες

Η ενζυματική υδρόλυση 
του άχρωμου γλυκοσιδίου 
ή φωσφορικού εστέρα με 
υποκατάσταση αρυλικού 
απελευθερώνει κίτρινη 
p-νιτροφαινόλη.1–5

2B p-n-p α-β-γλυκοσίδη BGL 0,025 Κίτρινο Άχρωμες 
αποικίες

2C p-n-p-β-γαλακτοσίδη NPG 0,06 Κίτρινο Άχρωμες 
αποικίες

2D Προλίνη νιτροανιλίδη PRO 0,07 Κίτρινο Άχρωμες 
αποικίες

Η ενζυματική υδρόλυση του 
άχρωμου αμιδικού υποστρώματος 
απελευθερώνει κίτρινη 
p-νιτροανιλίνη.1–5

2E p-n-p bis-φωσφορικό BPH 0,02 Κίτρινο Άχρωμες 
αποικίες

Η ενζυματική υδρόλυση 
του άχρωμου γλυκοσιδίου 
ή φωσφορικού εστέρα με 
υποκατάσταση αρυλικού 
απελευθερώνει κίτρινη 
p-νιτροφαινόλη.1–5

2F p-n-p-ξυλοσίδη BXY 0,03 Κίτρινο Άχρωμες 
αποικίες

2G p-n-p-α-αραβινοσίδη AAR 0,03 Κίτρινο Άχρωμες 
αποικίες

2H p-n-p-
φωσφορυλχολίνη PHC 0,03 Κίτρινο Άχρωμες 

αποικίες

2I p-n-p-β-
γλυκουρονίδη GLR 0,02 Κίτρινο Άχρωμες 

αποικίες

2J p-n-p-N-ακετυλ 
γλυκοσαμινίδη NAG 0,04 Κίτρινο Άχρωμες 

αποικίες

1A γ-L-γλουταμυλ-p-
νιτροανιλίδη GGL 0,03 Κίτρινο Άχρωμες 

αποικίες

Η ενζυματική υδρόλυση του 
άχρωμου αμιδικού υποστρώματος 
απελευθερώνει κίτρινη 
p-νιτροανιλίνη.1–5

1B Εσκουλίνη ESC 0,14 Καφέ/Βυσσινί Διαυγές/
Ανοιχτοκίτρινο

Η υδρόλυση της εσκουλίνης οδηγεί 
σε μαύρο ίζημα παρουσία ιόντων 
σιδήρου.11

1C p-νιτρο-DL-
φαινυλαλανίνη PHE 0,1

Χρυσό/  
Σκούρο 

Πορτοκαλί
Κίτρινο

Η οξειδωτική απαμίνωση της 
φαινυλαλανίνης έχει ως αποτέλεσμα 
την εμφάνιση καφέ χρώματος 
παρουσία ιόντων σιδήρου.7,11

1D Ουρία URE 0,2 Γαλαζοπράσινο/
Κυανό

Κίτρινο/ 
Πράσινο

Η υδρόλυση της ουρίας και η 
παραγόμενη αμμωνία μεταβάλλουν 
το χρώμα του δείκτη pH (κυανό της 
βρωμοθυμόλης).7,11,12
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Θέση 
πάνελ

Δραστικό  
συστατικό

Κωδικός Ποσότητα κατά 
προσέγγιση  

(g/10 ml)

Θετ. Αρν. Αρχή  
(Αναφορές)

1E Γλυκίνη GLY 0,7 Γαλαζοπράσινο/
Κυανό

Κίτρινο/ 
Πράσινο

Η διάσπαση της γλυκίνης έχει 
ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
αλκαλικών μεταβολιτών που 
μεταβάλλουν το χρώμα του δείκτη 
pH (Κυανούν της βρωμοθυμόλης).13

1F Κιτρικό CIT 0,8 Γαλαζοπράσινο/
Κυανό

Κίτρινο/ 
Πράσινο

Η χρήση κιτρικού έχει ως 
αποτέλεσμα την παραγωγή 
αλκαλικών μεταβολιτών 
που μεταβάλλουν το χρώμα 
του δείκτη pH (Κυανούν της 
βρωμοθυμόλης).7,14

1G Μηλονικό οξύ MLO 1,5 Γαλαζοπράσινο/
Κυανό Κίτρινο/Πράσινο

Η χρήση μηλονικού έχει ως 
αποτέλεσμα την παραγωγή 
αλκαλικών μεταβολιτών που 
μεταβάλλουν το χρώμα του δείκτη 
pH (Κυανούν της βρωμοθυμόλης).11

1H Χλωριούχο 
τριφαινυλ-τετραζόλιο TTC 0,15 Ροζ/Ερυθρό* Διαυγές

Η αναγωγή της ένωσης τετραζολίου 
έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό 
ερυθρού formazan.13

1I Αργινίνη ARG 1,5 Ερυθρό/Μωβ Κίτρινο/Καφέ Ο αναερόβιος καταβολισμός έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του pH και 
τη χρωματική μεταβολή του δείκτη 
(Μωβ της βρωμοκρεζόλης).7,15

1J Λυσίνη LYS 0,5 Ερυθρό/Μωβ Κίτρινο/Καφέ

*Το ίζημα ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ορατό.

Μετά τη χρήση, όλα τα μολυσματικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των τρυβλίων, των βαμβακοφόρων στυλεών, των σωληναρίων 
ενοφθαλμίσματος, του διηθητικού χαρτιού που έχει χρησιμοποιηθεί για εξετάσεις οξειδάσης ή ινδόλης και των πάνελ BD BBL Crystal 
πρέπει να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο πριν την απόρριψη ή να αποτεφρωθούν.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Κατά την παραλαβή, φυλάσσετε το κιτ BD BBL Crystal E/NF σε θερμοκρασία 2–25 °C. ΜΗΝ  ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Εάν το κιτ ή τα όποια 
συστατικά φυλάσονται στο ψυγείο, το καθένα θα πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού χρησιμοποιηθεί. 
Καπάκια: Τα καπάκια συσκευάζονται μεμονωμένα και πρέπει να φυλάσσονται σε μη ανοιγμένες συσκευασίες. Επιθεωρήστε τη 
συσκευασία αλουμινίου για οπές ή ρωγμές. Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά. Τα καπάκια στην 
αρχική συσκευασία, εάν φυλάσσονται όπως συνιστάται, θα διατηρήσουν την αναμενόμενη αντιδραστικότητα μέχρι την ημερομηνία 
λήξης.
Βάσεις: Οι βάσεις συσκευάζονται σε δύο σετ των δέκα, σε δίσκους επώασης BD BBL Crystal. Οι βάσεις στοιβάζονται 
ανεστραμμένες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνση από τον αέρα. Φυλάσσετε τις αχρησιμοποίητες βάσεις στο δίσκο, σε 
πλαστική σακούλα. Οι άδειοι δίσκοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επώαση των πάνελ.
Υγρό ενοφθαλμίσματος: Το υγρό ενοφθαλμίσματος BD BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid (IF) συσκευάζεται σε δύο σετ 
των δέκα σωληναρίων. Επιθεωρήστε οπτικά τα σωληνάρια για τυχόν ρωγμές, διαρροές κ.λπ. Μην χρησιμοποιείτε αν φαίνεται να 
υπάρχει διαρροή, φθορά του σωληναρίου ή του πώματος, ή οπτικές ενδείξεις μόλυνσης (δηλ. θολότητα, θολερότητα). Η ημερομηνία 
λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του σωληναρίου. Το υγρό ενοφθαλμίσματος BD BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε με πάνελ BD BBL Crystal E/NF είτε με πάνελ RS/E.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Τα συστήματα ταυτοποίησης BD BBL Crystal ID δεν προορίζονται για χρήση απευθείας με κλινικά δείγματα. Χρησιμοποιήστε 
απομονωμένα στελέχη από τρυβλία άγαρ με αίμα όπως BD Trypticase™ Soy Agar με 5% αίμα προβάτου. Η χρήση τρυβλίου 
MacConkey Agar είναι επίσης αποδεκτή. Το απομονωμένο στέλεχος της εξέτασης πρέπει να είναι μια καθαρή καλλιέργεια όχι 
παλαιότερη των 24 ωρών. Για την προετοιμασία του ενοφθαλμίσματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βαμβακοφόροι στυλεοί, 
καθώς ορισμένοι πολυεστερικοί στυλεοί ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα με τον ενοφθαλμισμό των πάνελ. (Βλ. «Περιορισμοί 
της διαδικασίας») Εφόσον αφαιρεθούν τα καπάκια από τις σφραγισμένες θήκες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 1 ώρας ώστε να 
εξασφαλιστεί επαρκής απόδοση. Το πλαστικό κάλυμμα πρέπει να παραμείνει στο καπάκι μέχρι να χρησιμοποιηθεί.
Ο θάλαμος επώασης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει υγρασία ώστε να εμποδιστεί η εξάτμιση υγρού από τις υποδοχές κατά 
την επώαση. Το συνιστώμενο επίπεδο υγρασίας είναι 40–60%. Η χρησιμότητα των συστημάτων ταυτοποίησης BD BBL Crystal ID 
ή οποιασδήποτε άλλης διαγνωστικής διαδικασίας εκτελείται σε κλινικά δείγματα επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα των ίδιων 
των δειγμάτων. Συνιστάται ανεπιφύλακτα τα εργαστήρια να χρησιμοποιούν μεθόδους που περιγράφονται στο εγχειρίδιο Manual of 
Clinical Microbiology για τη συλλογή, μεταφορά και τοποθέτηση των δειγμάτων σε υλικά πρωτογενούς απομόνωσης.16
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Παρεχόμενα υλικά: Κιτ ταυτοποίησης εντεροβακτηρίων/ανζυμωτικών μικροοργανισμών BD BBL Crystal : 
20 Καλύμματα πάνελ ταυτοποίησης εντεροβακτηρίων/ανζυμωτικών μικροοργανισμών BD BBL Crystal,
20 Βάσεις BD BBL Crystal,
20 Σωληνάρια υγρού ενοφθαλμίσματος BD BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid. Κάθε σωληνάριο έχει περίπου  

2,2 ± 0,1 ml υγρού ενοφθαλμίσματος που περιέχει: NaCl 8,50 g, 3-Μορφολινοπροπανεσουλφονικό οξύ 0,8372 g, κεκαθαρμένο 
νερό έως 1.000 ml.

2 Δίσκοι επώασης,
1 Πίνακας αναφορών ταυτοποίησης εντεροβακτηρίων/ανζυμωτικών μικροοργανισμών BD BBL Crystal.
Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται: Στείροι βαμβακοφόροι στυλεοί (μη χρησιμοποιείτε πολυεστερικούς στυλεούς), 
θάλαμο επώασης (35–37 °C) χωρίς CO2 (40–60% υγρασία), BD BBL Crystal Light Box/Panel Viewer (συμπεριλαμβάνει 
διαγράμματα χρωματικών αντιδράσεων BD BBL Crystal ) με ηλεκτρονικό βιβλίο κωδικών συστήματος ταυτοποίησης BD BBL Crystal 
ID ή βιβλίο κωδικών σε μορφή εγχειριδίου BD BBL E/NF (δείτε την ενότητα «Διαθεσιμότητα») ή BD BBL Crystal AutoReader, μη 
εκλεκτικό τρυβλίο καλλιέργειας (π.χ., BD Trypticase Άγαρ σόγιας με 5% αίμα προβάτου), αντιδραστήριο ινδόλης BD BBL DMACA 
Indole Reagent Droppers, αντιδραστήριο οξειδάσης BD BBL Oxidase Reagent Droppers (δείτε την ενότητα «Διαθεσιμότητα»).
Απαιτείται επίσης ο απαραίτητος εξοπλισμός και εργαστηριακά σκεύη που χρησιμοποιούνται για παρασκευή, φύλαξη και χειρισμό 
των κλινικών δειγμάτων.
Διαδικασία της εξέτασης: Το σύστημα ταυτοποίησης BD BBL Crystal E/NF ID απαιτεί αποτελέσματα εξετάσεων οξειδάσης και 
ινδόλης. Πριν από την προετοιμασία των πάνελ BD BBL Crystal E/NF, θα πρέπει να εκτελεστούν εξετάσεις οξειδάσης και ινδόλης 
από ένα τρυβλίο μη εκλεκτικής απομόνωσης όχι παλαιότερο των 24 ωρών. Εκτελείτε τις εξετάσεις οξειδάσης και ινδόλης σύμφωνα 
με τις οδηγίες που παρέχονται στο ένθετο συσκευασίας για αυτά τα αντιδραστήρια.
Ανατρέξτε στις εικόνες διαγραμμάτων διαδικασιών.
1.  Αφαιρέστε τα καπάκια από τη θήκη. Απορρίψτε το αποξηραντικό υλικό. Μετά την αφαίρεσή τους από τη θήκη, τα καλυμμένα 

καπάκια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 1  ώρας. Μη χρησιμοποιείτε το πάνελ εάν δεν υπάρχει αποξηραντικό υλικό στη 
θήκη. Δείτε την εικόνα Α.

2.  Σε ένα σωληνάριο ενοφθαλμίσματος τοποθετήσετε μια ετικέτα με τον αριθμό δείγματος του ασθενούς. Με χρήση άσηπτης 
τεχνικής, με το άκρο ενός στείρου βαμβακοφόρου στυλεού (μη χρησιμοποιείτε πολυεστερικό στυλεό) ή μιας ξύλινης ράβδου 
εφαρμογής ή πλαστικού κρίκου μιας χρήσης, επιλέξτε μια καλά απομονωμένη μεγάλη (διαμέτρου 2–3 mm ή μεγαλύτερης) 
αποικία (ή 4–5 μικρότερες αποικίες της ίδιας μορφολογίας) από ένα τρυβλίο αίματος όπως BD Trypticase Soy Agar με 5% αίμα 
προβάτου. Η χρήση τρυβλίου MacConkey Agar είναι επίσης αποδεκτή.

3. Εναιωρήστε τις αποικίες σε σωληνάριο υγρού ενοφθαλμίσματος για ταυτοποίηση μικροοργανισμών των εντέρων/κοπράνων 
BD BBL Crystal Enteric/Stool Inoculum Fluid. 

4. Πωματίστε ξανά το σωληνάριο και υποβάλετε σε περιδίνηση για περίπου 10–15 δευτερόλεπτα.
5. Σε μια βάση σημειώστε τον αριθμό δείγματος του ασθενούς στο πλαϊνό τοίχωμα. 
6.  Εκχύστε όλο το περιεχόμενο του υγρού ενοφθαλμίσματος στην περιοχή στόχο της βάσης. Δείτε την εικόνα Β.
7.  Κρατήστε τη βάση και με τα δύο χέρια και κυλήστε απαλά το ενοφθάλμισμα κατά μήκος της διαδρομής μέχρι να γεμίσουν όλες 

οι υποδοχές. Κυλήστε την όποια περίσσεια υγρού πίσω στην περιοχή στόχο και τοποθετήστε τη βάση σε έναν πάγκο. Δείτε την 
εικόνα Γ.

8.  Ευθυγραμμίστε το καπάκι ώστε η άκρη του καπακιού με την ετικέτα να είναι πάνω στην περιοχή στόχο της βάσης. Δείτε την 
εικόνα Δ.

9.  Σπρώξτε προς τα κάτω μέχρι να αισθανθείτε ελαφρά αντίσταση. Τοποθετήστε τον αντίχειρα στην άκρη του καπακιού προς 
το μέσο του πάνελ σε κάθε πλευρά και σπρώξτε προς τα κάτω ταυτόχρονα, μέχρι το καπάκι να κουμπώσει στη θέση του (να 
ακούσετε δύο «κλικ»). Δείτε την εικόνα Ε.

Τρυβλίο καθαρότητας: Χρησιμοποιώντας στείρο κρίκο, ανακτήστε μια μικρή σταγόνα από το σωληνάριο υγρού ενοφθαλμίσματος 
είτε πριν είτε μετά τον ενοφθαλμισμό της βάσης, και ενοφθαλμίστε ένα σωληνάριο κεκλιμένης καλλιέργειας ή τρυβλίο άγαρ 
(οποιοδήποτε κατάλληλο υλικό) για έλεγχο της καθαρότητας. Απορρίψτε το σωληνάριο με το υγρό του ενοφθαλμίσματος και το πώμα 
σε δοχείο απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων υλικών. Επωάστε το σωληνάριο κεκλιμένης καλλιέργειας ή το τρυβλίο για 18–24 ώρες 
σε θερμοκρασία 35–37 °C σε θάλαμο επώασης χωρίς CO2. Το τρυβλίο καθαρότητας ή το σωληνάριο κεκλιμένης καλλιέργειας μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις όποιες συμπληρωματικές ή ορολογικές εξετάσεις, εάν απαιτείται.
Επώαση: Τοποθετήστε τα ενοφθαλμισμένα πάνελ στους δίσκους επώασης. Δέκα πάνελ μπορούν να χωρέσουν σε ένα δίσκο 
(5 γραμμές των 2 πάνελ). Όλα τα πάνελ θα πρέπει να επωαστούν ανεστραμμένα (τα μεγαλύτερα παράθυρα στραμμένα προς 
τα πάνω, η ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω) σε θάλαμο επώασης χωρίς CO2 με 40–60% υγρασία. Οι δίσκοι δεν θα πρέπει να 
στοιβάζονται σε ύψος άνω των δύο κατά την επώαση. Ο χρόνος επώασης για τα πάνελ E/NF είναι 18–20 ώρες σε θερμοκρασία 
35–37 °C. Δείτε την εικόνα ΣΤ.
Ανάγνωση: Μετά τη συνιστώμενη περίοδο επώασης, αφαιρέστε τα πάνελ από το θάλαμο επώασης. Όλα τα πάνελ θα πρέπει να 
διαβαστούν ανεστραμμένα (τα μεγαλύτερα παράθυρα στραμμένα προς τα πάνω, η ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω) με χρήση 
του BD BBL Crystal Light Box ή του Panel Viewer. Δείτε την εικόνα Ζ. Ανατρέξτε στο διάγραμμα χρωματικών αντιδράσεων ή/και το 
διάγραμμα στην ενότητα «Αντιδραστήρια» για μια ερμηνεία των αντιδράσεων. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα αναφορών ταυτοποίησης 
εντεροβακτηρίων /ανζυμωτικών μικροοργανισμών BD BBL Crystal E/NF για την καταγραφή των αντιδράσεων. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BD BBL Crystal  AutoReader για την ανάγνωση των πάνελ.
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Υπολογισμός του αριθμού προφίλ BD BBL Crystal: Σε κάθε αποτέλεσμα εξέτασης που βαθμολογείται θετικό δίνεται μια τιμή 4, 
2 ή 1, που αντιστοιχεί στη σειρά όπου βρίσκεται η εξέταση. Τιμή 0 (μηδέν) δίνεται σε οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι αριθμοί 
(τιμές) που προκύπτουν από κάθε θετική αντίδραση σε κάθε στήλη αθροίζονται. Προκύπτει ένας αριθμός 10 ψηφίων. Αυτός είναι ο 
αριθμός προφίλ.

 Παράδειγμα: A B Γ Δ E ΣΤ Ζ H Θ Ι
4 + + + – – + + – + –
2 – – + – + – – + + –
1 + – – – – – – + + +
Προφίλ 5 4 6 0 2 4 4 3 7 1

Ο αριθμός προφίλ που προκύπτει και τα αποτελέσματα των εξωτερικών εξετάσεων (ινδόλης και οξειδάσης) πρέπει να 
καταχωρηθούν σε υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το BD BBL Crystal ID System Electronic Codebook, για να ληφθεί η 
ταυτοποίηση. Επίσης, διατίθεται βιβλίο κωδικών σε μορφή εγχειριδίου. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής, επικοινωνήστε 
με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της BD για βοήθεια στην ταυτοποίηση. Εάν χρησιμοποιείτε το BD BBL Crystal AutoReader, 
οι οργανισμοί ταυτοποιούνται αυτόματα από τον υπολογιστή.
Ποιοτικός έλεγχος χρήστη: Συνιστάται εξέταση ποιοτικού ελέγχου για κάθε παρτίδα πάνελ ως εξής –
1. Προετοιμάστε ένα πάνελ E/NF BD BBL Crystal με Klebsiella pneumoniae ATCC® 33495 σύμφωνα με την προτεινόμενη 

διαδικασία (ανατρέξτε στη «Διαδικασία της εξέτασης»).
2. Επωάστε το πάνελ για 18–20 ώρες σε θερμοκρασία 35–37 °C.
3. Διαβάστε το πάνελ με το BD BBL Crystal Light Box ή το Panel Viewer και το διάγραμμα χρωματικών αντιδράσεων E/NF 

BD BBL Crystal. Καταγράψτε τις αντιδράσεις χρησιμοποιώντας τον πίνακα αναφορών ταυτοποίησης εντεροβακτηρίων/
αζυμωτικών μικροοργανισμών BD BBL Crystal E/NF Report Pad. Εναλλακτικά, διαβάστε το πάνελ στο BD BBL Crystal 
AutoReader.

4. Συγκρίνετε τις καταγεγραμμένες αντιδράσεις με αυτές που αναγράφονται στον Πίνακα 2. Εάν ληφθούν ασύμφωνα αποτελέσματα, 
επιβεβαιώστε την καθαρότητα του στελέχους ποιοτικού ελέγχου προτού επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης 
της BD.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εξετάσεων για πρόσθετα στελέχη εξετάσεων ποιοτικού ελέγχου αναγράφονται επίσης στον Πίνακα 2.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το σύστημα ταυτοποίησης BD BBL Crystal E/NF ID έχει σχεδιαστεί για τις παρεχόμενα είδη E/NF. Είδη διαφορετικά από εκείνα που 
παρατίθενται στον Πίνακα 1 δεν προορίζονται για χρήση στο σύστημα αυτό.
Τα συστήματα ταυτοποίησης BD BBL Crystal χρησιμοποιούν τροποποιημένο μικροπεριβάλλον. Επομένως, οι αναμενόμενες 
τιμές για τις μεμονωμένες εξετάσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες που έχουν προηγουμένως επιβεβαιωθεί με τις 
αντιδράσεις συμβατικών εξετάσεων. Η ορθότητα του συστήματος ταυτοποίησης BD BBL Crystal E/NF βασίζεται στη στατιστική 
χρήση ειδικά σχεδιασμένων εξετάσεων και μιας εκλεκτικής βάσης δεδομένων.
Όταν υπάρχουν διαθέσιμοι αντιοροί, η βιοχημική ταυτοποίηση επιλεγμένων οργανισμών, όπως οι οργανισμοί Salmonella, 
Salmonella υποομάδα 3, Shigella, εντεροπαθογόνοι Escherichia coli A-D και Vibrio cholerae, θα πρέπει να επεκταθεί με αντιγονική 
ανάλυση.9,16

Για την προετοιμασία του εναιωρήματος ενοφθαλμισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βαμβακοφόροι στυλεοί, καθώς 
ορισμένοι πολυεστερικοί στυλεοί ενδέχεται να προκαλέσουν τη δημιουργία ιξώδους υγρού ενοφθαλμίσματος. Αυτό ενδέχεται να έχει 
ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή πλήρωση των υποδοχών από το υγρό ενοφθαλμίσματος. Εφόσον αφαιρεθούν τα καπάκια από τις 
σφραγισμένες θήκες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 1 ώρας ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής απόδοση. Το πλαστικό κάλυμμα 
πρέπει να παραμείνει στο καπάκι μέχρι να χρησιμοποιηθεί.
Ο θάλαμος επώασης όπου τοποθετούνται τα πάνελ θα πρέπει να έχει υγρασία ώστε να εμποδιστεί η εξάτμιση υγρού ενοφθαλμισμού 
από τις υποδοχές κατά την επώαση. Το συνιστώμενο επίπεδο υγρασίας είναι 40–60%.
Τα πάνελ, μετά τον ενοφθαλμισμό, θα πρέπει να επωαστούν μόνο ανεστραμμένα (τα μεγαλύτερα παράθυρα στραμμένα προς τα 
πάνω, η ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω) για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των υποστρωμάτων.
Θα πρέπει να ληφθούν αποικίες από ένα τρυβλίο άγαρ με αίμα όπως BD Trypticase Soy Agar με 5% αίμα προβάτου. Η χρήση 
τρυβλίου MacConkey Agar είναι επίσης αποδεκτή.
Τα συστήματα ταυτοποίησης BD BBL Crystal ΔΕΝ προορίζονται για χρήση απευθείας με κλινικά δείγματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Επαναληψιμότητα: Σε μια εξωτερική μελέτη στην οποία συμμετείχαν τρία (3) κλινικά εργαστήρια, η επαναληψιμότητα αντιδράσεων 
υποστρωμάτων E/NF (30) μελετήθηκε μέσω επαναληπτικών εξετάσεων. Η επαναληψιμότητα μεμονωμένων αντιδράσεων 
υποστρωμάτων κυμαινόταν από 96,3–100%. Η συνολική επαναληψιμότητα του πάνελ BD BBL Crystal E/NF καθορίστηκε σε 99,6%.
Ορθότητα ταυτοποίησης: Η απόδοση του συστήματος ταυτοποίησης BD BBL Crystal E/NF ID συγκρίθηκε με εμπορικά συστήματα 
που είναι σήμερα διαθέσιμα, με χρήση κλινικών απομονωμένων στελεχών και καλλιεργειών παρακαταθήκης.
Σε μια εσωτερική μελέτη, αξιολογήθηκε η απόδοση του συστήματος ταυτοποίησης BD BBL Crystal E/NF. Αναλύθηκαν τα 
αποτελέσματα από 169 στελέχη, εντεροβακτηρίων και μη (αντιπροσωπεύοντας 45 είδη) που εξετάστηκαν. Οι ασύμφωνες 
ταυτοποιήσεις επιλύθηκαν με τη χρήση άλλων εμπορικών συστημάτων. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω:
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N =169 Ταυτοποίηση χωρίς 
 συμπληρωματικές εξετάσεις

Ταυτοποίηση με  
συμπληρωματικές εξετάσεις

Χωρίς ταυτοποίηση ή  
Λανθασμένη ταυτοποίηση

BD BBLCrystal E/NF 163 (96,4%) 167 (98,8%) 2 (1,2%)

Η απόδοση της εξέτασης ταυτοποίησης εντεροβακτηρίων/αζυμωτικών μικροοργανισμών BD BBL Crystal Enteric/Nonfermenter ID 
αξιολογήθηκε σε τρία ανεξάρτητα κλινικά εργαστήρια.13 Χρησιμοποιήθηκαν τόσο απομονωμένα στελέχη εξετάσεων ρουτίνας που 
έφταναν στο κλινικό εργαστήριο όσο και ήδη ταυτοποιημένα στελέχη της επιλογής των κέντρων κλινικών δοκιμών προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά απόδοσης.
Από τα 299 πρόσφατα κλινικά απομονωμένα στελέχη που εξετάστηκαν με τις τρέχουσες μεθόδους ταυτοποίησης των εργαστηρίων, 
το σύστημα ταυτοποίησης BD BBL Crystal ID ανέφερε σωστά το 96,7% (289) συμπεριλαμβανομένων 16 περιστατικών όπου 
αναφέρθηκαν δύο ή τρεις οργανισμοί και απαιτήθηκαν πρόσθετες εξετάσεις για να ληφθεί απόφαση.
Από τα 291 ήδη ταυτοποιημένα στελέχη πρόκλησης που επιβεβαιώθηκαν από τις τρέχουσες μεθόδους ταυτοποίησης των 
εργαστηρίων, το σύστημα ταυτοποίησης BD BBL Crystal ID ανέφερε σωστά το 96,9% (282) συμπεριλαμβανομένων 8 περιστατικών 
όπου αναφέρθηκαν δύο ή τρεις οργανισμοί και απαιτήθηκαν πρόσθετες εξετάσεις για να ληφθεί απόφαση.13

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Αρ. κατ.  Περιγραφή 
245000  BD BBL™ Crystal™ E/NF Enteric/Nonfermenter 

ID System, 1 κιτ.
245031  BD BBL™ Crystal™ Panel Viewer, οικιακό μοντέλο, 

110 V, 60 Hz.
245032  BD BBL™ Crystal™ Panel Viewer, ευρωπαϊκό 

μοντέλο, 220 V, 50 Hz.
245033  BD BBL™ Crystal™ Panel Viewer, ιαπωνικό μοντέλο, 

100 V, 50/60 Hz.
245034  BD BBL™ Crystal™ Panel Viewer Longwave 

UV Tube.
245036  BD BBL™ Crystal™ Panel Viewer White Light Tube.

Αρ. κατ.  Περιγραφή 
245002  BD BBL™ Crystal™ Identification Systems Enteric/

Nonfermenter Manual Codebook.
245029  BD BBL™ Crystal™ Enteric ID Inoculum Fluid, 10.
221239  BD Trypticase™ Soy Agar with 5% Sheep Blood, 

συσκευασία 20 τρυβλίων.
221261  BD Trypticase™ Soy Agar with 5% Sheep Blood, 

χαρτονένιο κουτί 100 τρυβλίων.
261187  BD BBL™ DMACA Indole Reagent Droppers, 50s.
261181  BD BBL™ Oxidase Reagent Droppers, 50s.
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3. Kilian, M., and P. Bulow. 1976. Rapid diagnosis of Enterobacteriaceae 1: detection of bacterial glycosidases. Acta Pathol. 

Microbiol. Scand. Sect. B. 84:245-251.
4. Manafi, M., W. Kneifel, and S. Bascomb. 1991. Fluorogenic and chromogenic substrates used in bacterial diagnostics. Microbiol. 

Rev. 55:335-348.
5. Muytjens, H. L., J. van der Ros-van de Repe, and H. A. M. van Druten. 1984. Enzymatic profiles of Enterobacter sakazakii and 
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8. Cowan, S.T., and K.J. Steel. 1974. Manual for the identification of medical bacteria. 2nd ed. Cambridge University Press, 
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Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη: παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της BD ή τη διεύθυνση bd.com.

http://bd.com
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Βιβλιογραφικές αναφορές:

Διάφοροι gram-αρνητικοί βάκιλλοι
Διάγραμμα υπ' αρ. 1 (Κινητικότητα κατά περίτριχη διαμόρφωση μαστιγίων)

Διάφοροι gram-αρνητικοί βάκιλλοι
Διάγραμμα υπ' αρ. 2 (Κινητικότητα κατά πολική διαμόρφωση μαστιγίων)

Διάφοροι gram-αρνητικοί βάκιλλοι
Διάγραμμα υπ' αρ. 3 (Ακίνητα)

+

+

–

– + –

+ –

+ – + –

ΑΡΓΙΝΙΝΗ

Pseudomonas 
mendocina

+ – + –

+ – 1 >1

ΑΡ. 
ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ

ΟΥΡΙΑ

ΑΝΑΓΩΓΗ 
ΝΙΤΡΙΚΩΝ

+

+

–

– + –

+ –

ΓΛΥΚΟΖΗ
(1% ΣΕ OFMB)

ΓΛΥΚΟΖΗ
(1% ΣΕ OFMB)

ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ
(1% ΣΕ OFMB)

ΜΑΝΝΟΖΗ
(1% ΣΕ OFMB)

ΜΑΝΝΙΤΟΛΗ
(1% ΣΕ OFMB)

CDC Ομάδα IVc-2

+ –

+ –

ΑΕΡΙΟ ΑΠΟ 
ΝΙΤΡΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΑΣΗ

ΖΕΛΑΤΙΝΗ

+

+

–

–

+ –

ΑΠΑΜΙΝΑΣΗ ΤΗΣ 
ΦAΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗΣ

ΟΥΡΙΑ

+ –
ΖΕΛΑΤΙΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ 
MACCONKEY

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ 
MACCONKEY

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΟΥΣ 42 °C

ΑΝΑΓΩΓΗ 
ΝΙΤΡΙΚΩΝ

ΞΥΛΟΖΗ
(1% ΣΕ OFMB)

Ochrobactrum 
anthropi

Bordetella 
bronchiseptica

OFBM = Βασικό υλικό οξείδωσης/ζύμωσης

Alcaligenes 
xylosoxidans subsp. 
xylosoxidans

Alcaligenes 
faecalis

Alcaligenes 
xylosoxidans subsp. 
denitrificans

Alcaligenes 
piechaudii

Burkholderia 
picketti

Pseudomonas 
fluorescens

Pseudomonas 
putida

Pseudomonas 
pseudoalcaligenes

Methylobacterium 
subsp.

Methylobacterium 
subsp.

Pseudomonas 
pseudoalcaligenes

Comamonas 
acidovorans

Methylobacterium 
subsp.

Pseudomonas 
alcaligenes

Comamonas 
testosteroni

Eikenella 
corrodens

Moraxella 
lacunata

Oligella 
urethralis

Moraxella 
osloensis

1. Gilardi, G.L., Identification of Glucose-Nonfermenting Gram-Negative Rods, 1/90

2. Manual of Clinical Microbiology, 5th Edition, American Society for Microbiology,
  Washington, D.C., 1991

OFBM = Βασικό υλικό οξείδωσης/ζύμωσης
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Πίνακας 1
Τάξεις στο σύστημα ταυτοποίησης E/NF BBLCrystal

Acinetobacter baumannii 
Acinetobacter lwoffii
Aeromonas caviae 
Aeromonas hydrophila 
Aeromonas sobria 
Aeromonas veronii
Agrobacterium tumefaciens
Burkholderia cepacia 
Burkholderia pseudomallei
Cedecea davisae 
Cedecea lapagei 
Cedecea neteri
Chromobacterium violaceum
Chryseomonas luteola
Citrobacter amalonaticus 
Citrobacter freundii 
Citrobacter koseri
Edwardsiella hoshinae 
Edwardsiella tarda
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter asburiae 
Enterobacter cloacae 
Enterobacter gergoviae 
Enterobacter sakazakii 
Enterobacter taylorae
Escherichia coli 
Escherichia coli οροομάδα  
 O111 
Escherichia coli οροομάδα  
 O157 
Escherichia coli AD 
Escherichia fergusonii 
Escherichia hermanii 
Escherichia vulneris
Ewingella americana
Flavimonas oryzihabitans

Flavobacterium breve 
Flavobacterium gleum 
Flavobacterium indologenes 
Flavobacterium meningosepticum 
Flavobacterium odoratum
Hafnia alvei
Klebsiella ornithinolytica 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella ozaenae 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella rhinoscleromatis
Kluyvera ascorbata 
Kluyvera cryocrescens
Leclercia adecarboxylata
Moellerella wisconsensis
Morganella morganii
Pantoea agglomerans
Pasteurella aerogenes 
Pasteurella haemolytica 
Pasteurella multocida
Plesiomonas shigelloides
Proteus mirabilis 
Proteus penneri 
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens 
Providencia rettgeri 
Providencia rustigianii 
Providencia stuartii
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas diminuta 
Pseudomonas fluorescens 
Pseudomonas gladioli 
Pseudomonas paucimobilis 
Pseudomonas putida 
Pseudomonas stutzeri 
Pseudomonas vesicularis
Rahnella aquatilis

Salmonella arizone 
Salmonella choleraesuis 
Salmonella Paratyphi A 
Salmonella species 
Salmonella Typhi
Serratia ficaria 
Serratia fonticola 
Serratia liquefaciens 
Serratia marcescens 
Serratia odorifera 1 
Serratia odorifera 2 
Serratia plymuthica 
Serratia rubidaea
Shewanella putrefaciens
Shigella dysenteriae 
Shigella species (S. boydii, S. flexneri) 
Shigella sonnei
Sphingobacterium multivorum
Stenotrophomonas maltophilia
Tatumella ptyseos
Vibrio alginolyticus 
Vibrio cholerae 
Vibrio damsela 
Vibrio fluvialis 
Vibrio hollisae 
Vibrio metschnikovii 
Vibrio mimicus 
Vibrio parahaemolyticus 
Vibrio vulnificus
Weeksella virosa/zoohelcum
Yersinia enterocolitica ομάδα  
 (Y. enterocolitica,Y. frederiksenii, 
 Y. intermedia, Y. kristensenii)  
Yersinia pseudotuberculosis
Yokenella regensburgei
Διάφοροι gram-αρνητικοί βάκιλλοι1

1 Ο όρος «διάφοροι gram-αρνητικοί βάκιλλοι» αναφέρεται σε μια ομάδα ειδών θετικών στην οξειδάση τα οποία είναι σχετικά αδρανή 
και δυσδιάκριτα μεταξύ τους στο σύστημα ταυτοποίησης εντεροβακτηρίων/αζυματικών μικροοργανισμών BD BBL Crystal Enteric/
Nonfermenter ID. Ανατρέξτε στους πίνακες 1 και 2 που παρέχονται στο παρόν ένθετο για περαιτέρω ταυτοποίηση όταν η πρώτη 
επιλογή ταυτοποίησης είναι «Διάφοροι gram-αρνητικοί βάκιλλοι».

Ο όρος «Διάφοροι gram-αρνητικοί βάκιλλοι» περιλαμβάνει:

Alcaligenes faecalis
Alcaligenes piechaudii
Alcaligenes xylosoxidans subsp. denitrificans
Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans
Bordetella bronchiseptica
Burkholderia pickettii
Comamonas acidovorans
Comamonas testosteroni
Eikenella corrodens
Methylobacterium species

Moraxella lacunata
Moraxella osloensis
Ochrobactrum anthropi
Oligella urethralis
Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas fluorescens2

Pseudomonas mendocina
Pseudomonas pseudoalcaligenes
Pseudomonas putida2

Ομάδα CDC IV C-2

2  Μπορεί επίσης να ταυτοποιείται ξεχωριστά στη βάση δεδομένων
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Πίνακας 2:
Διάγραμμα ποιοτικού ελέγχου για το σύστημα ταυτοποίησης E/NF BBLCrystal

Θέση Κωδικός
Klebsiella 

pneumoniae 
ATCC 33495

Escherichia coli 
ATCC 25922

Acinetobacter 
lwoffii  

ATCC 17925

Proteus 
vulgaris 

ATCC 8427

Enterobacter 
cloacae  

ATCC 35030

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 35032

4A ARA + V – – + –
4B MNS + + – – + V
4C SUC + – – + + –
4D MEL V + – – V –
4E RHA + + – – + –
4F SOR + + – – + –
4G MNT V + – – + –
4H ADO + – – – + –
4I GAL + + – + + +
4J INO + – – – – –
2A PHO V V – + V V
2B BGL + – – + V –
2C NPG + + – – + –
2D PRO V – – – – +
2E BPH V V – + V –
2F BXY + – – – + –
2G AAR (+) (–) – – (+) –
2H PHC – – – + – V
2I GLR – + – – – –
2J NAG – – – – + –
1A GGL + – – V + +
1B ESC + – – + V –
1C PHE – – – + – –
1D URE V – V + V +
1E GLY – – V V – +
1F CIT + – – (+) + +
1G MLO + – – – + +
1H TTC + (+) – V + V
1I ARG V V – V (+) +
1J LYS + + – – V V

+ = θετική αντίδραση – = αρνητική αντίδραση V = μεταβλητή αντίδραση (+) = Συνήθως θετική, αλλά περιστασιακά αρνητική 
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Εικ. Α Εικ. Β

Εικ. Γ Εικ. Δ

Εικ. Ε Εικ. ΣΤ

Εικ. Ζ
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Ιστορικό αλλαγών
Αναθεώρηση Ημερομηνία Σύνοψη αλλαγών

04 2019-10 Αλλαγή αναμενόμενης αντίδρασης TTC με A35032 από Θετική (+) σε Μεταβλητή (V).
Αφαίρεση αριθμού καταλόγου 245300 από την ενότητα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ λόγω 
κατάργησης.

Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođać / Gyártó / Fabbricante / Атқарушы / 
제조업체 / Gamintojas / Ražotājs / Tilvirker / Producent / Producător / Производитель / Výrobca / Proizvođač / Tillverkare / Üretici / Виробник / 生产厂商 

Use by / Използвайте до / Spotřebujte do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / 사용 기한 / Upotrijebiti 
do / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейін пайдалануға / Naudokite iki / Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se 
utiliza până la / Использовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanma tarihi / Використати до\line / 使用截止日期
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned)
JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende)
ΕΕΕΕ-MM-HH / ΕΕΕΕ-MM (MM = τέλος του μήνα)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes)
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp)
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)
ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja)
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese)
ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы)
YYYY-MM-DD/YYYY-MM(MM = 월말)
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mėnesio pabaiga)
GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mēneša beigas)
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês)
AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârşitul lunii)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet av månaden)
YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu)
РРРР-MM-ДД / РРРР-MM (MM = кінець місяця)
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = 月末)

Catalog number / Каталожен номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue / 
Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Каталог нөмірі / 카탈로그 번호 / Katalogo /  numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer 
katalogowy / Număr de catalog / Номер по каталогу / Katalógové číslo / Kataloški broj / Katalog numarası / Номер за каталогом / 目录号

Authorized Representative in the European Community / Оторизиран представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském 
společenství / Autoriseret repræsentant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé 
pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato 
nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл /유럽 공동체의 위임 대표 / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Pilnvarotais pārstāvis 
Eiropas Kopienā / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie 
Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель 
в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Autorizovano predstavništvo u Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i 
Europeiska gemenskapen / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС / 欧洲共同体授权代表

In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk 
anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika 
meditsiiniaparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo 
medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін медициналық диагностика аспабы / In Vitro Diagnostic 의료 기기 / In vitro diagnostikos 
prietaisas / Medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie 
medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для 
диагностики in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / İn Vitro 
Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Медичний пристрій для діагностики in vitro / 体外诊断医疗设备

Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación 
de temperatura / Temperatuuri piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу /온도 
제한 / Laikymo temperatūra / Temperatūras ierobežojumi / Temperatuurlimiet / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limites de temperatura / Limite 
de temperatură / Ограничение температуры / Ohraničenie teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Sıcaklık sınırlaması / Обмеження температури 
/ 温度限制

Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / 
Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтама коды / 배치 코드(로트) / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer 
/ Batch-kode (parti)  / Kod partii (seria) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) 
/ Код партії / 批号（亚批）

Contains sufficient for <n> tests / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests / 
Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις / Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu suffisant 
pour <n> tests / Sadržaj za <n> testova / <n> teszthez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / <п> тесттері үшін жеткілікті / <n> 테스트가 충분히 포함됨 
/ Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Satur pietiekami <n> pārbaudēm / Inhoud voldoende voor “n” testen / Innholder tilstrekkelig til <n> tester / Zawiera ilość 
wystarczającą do <n> testów / Conteúdo suficiente para <n> testes / Conţinut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(а) / Obsah vystačí na <n> 
testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för <n> analyser / <n> test için yeterli malzeme içerir / Вистачить для аналізів: <n> / 足够进行 <n> 
次检测

Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба / Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung 
beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d’emploi / Koristi upute za 
upotrebu / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l’uso / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / 사용 지침 참조 / Skaitykite 
naudojimo instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as 
instruções de utilização / Consultaţi instrucţiunile de utilizare / См. руководство по эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu / 
Se bruksanvisningen / Kullanım Talimatları’na başvurun / Див. інструкції з використання / 请参阅使用说明
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ATCC® is a trademark of American Type Culture Collection.
BD, the BD Logo, BBL, Crystal and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.  
© 2019 BD. All rights reserved.




