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MASSNAHMEN ZUR QUALITÄTSKONTROLLE 

I EINFÜHRUNG 
SIM-Medium (Sulfid-Indol-Motilität) dient zum Nachweis der Sulfidproduktion, der Indolbildung 
und der Motilität von enterischen Mikroorganismen. 

II LEISTUNGSPRÜFUNG 
 1. Repräsentative Proben mit den nachstehend aufgeführten Kulturen inokulieren. 
 a. Vor der Verwendung die Verschlusskappen lösen, abkochen und abkühlen lassen. 
 b. Zum Inokulieren der Röhrchen 10-1-Verdünnungen von 18 bis 24 h alten Kulturen auf 

Trypticase-Soja-Bouillon verwenden und eine gerade Kanüle in die Mitte des Mediums bis ca. 
zur halben Füllhöhe eintauchen. 

 c. Mit gelösten Verschlüssen in einer aeroben Atmosphäre bei 35 ± 2 °C inkubieren. 
 2. Röhrchen nach 18 bis 24 und 42 bis 48 h auf Wachstum, Motilität und Sulfid überprüfen. 
 3. Die Röhrchen nach 48 h auf Indolbildung testen. 0,2 mL Kovács-Reagenz zur unteren 

Röhrcheninnenseite hinzufügen. Auf eine rosa oder rote Farbbildung (positive Reaktion) 
achten. 

 4. Zu erwartende Ergebnisse 
 H2S    Indol Motilität 
 *Escherichia coli – + + 

ATCC 25922 
 *Salmonella enterica + – + 

Subspezies enterica 
Serotyp Typhimurium 
ATCC 13311 

 *Shigella sonnei – – – 
ATCC 9290 

 * Empfohlener Organismusstamm für die Qualitätssicherung durch den Anwender. 

III ZUSÄTZLICHE QUALITÄTSKONTROLLE 
 1. Röhrchen wie unter „Haltbarkeit des Produkts“ beschrieben begutachten. 
 2. Die repräsentativen Röhrchen auf sichtbare Beschädigungen prüfen, durch die ihre 

Verwendung beeinträchtigt werden könnte. 
 3. Nicht inokulierte repräsentative Röhrchen bei 20 bis 25 °C und 30 bis 35 °C inkubieren und nach 

7 Tagen auf mikrobielle Kontamination untersuchen. 

PRODUKTINFORMATIONEN 

IV VERWENDUNGSZWECK 
SIM-Medium dient zur Differenzierung von Enterobazillen auf Basis der Sulfidproduktion, der 
Indolbildung und der Motilität. 

V ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG 
Schwefelwasserstoffproduktion, Indolbildung und Motilität sind Unterscheidungskriterien für die 
Identifizierung der Enterobacteriaceae, vor allem Salmonella und Shigella. SIM-Medium ist daher 
für die Identifizierung von Enteropathogenen von Bedeutung. 

VI VERFAHRENSGRUNDLAGEN 
Die Bestandteile des SIM-Mediums ermöglichen den Nachweis von drei Aktivitäten, durch die 
Enterobakterien voneinander unterschieden werden können. Natriumthiosulfat und 
Ammoniumeisen (II)-Sulfat sind Indikatoren für die Schwefelwasserstoffproduktion. Das 
Ammoniumeisen (II)-Sulfat reagiert mit dem Gas H2S und bildet Eisensulfid, einen schwarzen 
Niederschlag.1 Das Casein-Pepton ist reich an Tryptophan; das von bestimmten Mikroorganismen 
angegriffen wird, was zur Produktion von Indol führt. Das Indol kann durch Hinzufügen von 
chemischen Reagenzien nach der Inkubation nachgewiesen werden. Aufgrund des halbfesten 
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Aggregatzustand des Mediums kann die Motilität festgestellt werden. Von der mittigen 
Einstichlinie ausgehendes Wachstum bedeutet, dass der Testorganismus motil ist. 

VII REAGENZIEN 
SIM Medium 
Ungefähre Zusammensetzung* pro L destilliertem Wasser 
Pankreatisch abgebautes Casein  ................................. 20,0 g 
Peptisch abgebautes Tiergewebe  .................................. 6,1 g 
Ammoniumeisen (II)-sulfat  ............................................ 0,2  g 
Natriumthiosulfat  ........................................................... 0,2  g 
Agar  ................................................................................. 3,5 g 

*Nach Bedarf abgestimmt und/oder ergänzt auf die geforderten Testkriterien. 

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen 
In-vitro-Diagnostikum. 

Fest verschlossene Röhrchen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch 
zu vermeiden. 

Der Umgang mit mikrobiologischem Material sollte bei allen Verfahren unter Einhaltung der 
allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen und Anwendung aseptischer Techniken erfolgen. 
Präparierte Röhrchen, Probenbehälter und sonstige kontaminierte Materialien nach Verwendung 
im Autoklaven sterilisieren und erst dann entsorgen. 

Aufbewahrung 
Nach Erhalt Röhrchen im Dunkeln bei 2 – 25 °C lagern. Einfrieren und Überhitzen vermeiden. Erst 
unmittelbar vor Gebrauch öffnen. Vor Lichteinwirkung schützen. Medien in Röhrchen, die vor 
Gebrauch gemäß der Anleitung auf dem Etikett gelagert werden, können bis zum Verfallsdatum 
inokuliert und entsprechend den empfohlenen Inkubationszeiten inkubiert werden. Das Medium 
vor der Inokulation auf Raumtemperatur erwärmen lassen. 

Haltbarkeit des Produkts 
Röhrchen bei Anzeichen von mikrobieller Kontamination, Verfärbung, Austrocknen oder 
sonstigen Anzeichen von Produktverfall nicht verwenden. 

VIII PROBENENTNAHME UND -HANDHABUNG 
Die Handhabung der für die Kultivierung geeigneten Proben kann auf verschiedene Arten 
geschehen. Detaillierte Informationen enthält die entsprechende Fachliteratur.2,3 Die Proben 
sollten vor der Verabreichung von Antibiotika entnommen werden. Für einen umgehenden 
Transport zum Labor ist zu sorgen. 

IX VERFAHREN 
Mitgeliefertes Arbeitsmaterial 
SIM Medium 

Benötigtes, jedoch nicht mitgeliefertes Arbeitsmaterial 
Zusätzliche Kulturmedien, Reagenzien, Qualitätskontrollorganismen und Laborgeräte nach Bedarf. 

Testverfahren 
Aseptische Kautelen beachten. 

Vor der Verwendung die Verschlusskappen lösen, abkochen und abkühlen lassen. Unter 
Verwendung eines dünnen Reinkultur-Inokulums eine Inokulationsnadel in der Mitte des 
Röhrchens bis zur Hälfte der Füllhöhe eintauchen. Die Röhrchen mit gelösten Verschlüssen für 18 
bis 48 h. in einer aeroben Atmosphäre bei 35 ± 2 °C inkubieren. 

Qualitätskontrolle durch den Anwender 
Siehe „Massnahmen zur Qualitätskontrolle“. 

Die Qualitätskontrollen müssen unter Einhaltung der örtlich, landesweit und/oder bundesweit 
geltenden Bestimmungen oder der Auflagen der Akkreditierungsorganisationen sowie den 
Standard-Qualitätskontrollverfahren Ihres Labors erfolgen. Es wird empfohlen, die korrekten 
Qualitätskontrollverfahren den geltenden CLSI-Richtlinien und CLIA-Bestimmungen zu entnehmen. 
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X ERGEBNISSE 
Im Anschluss an die Inkubation auf Motilität (diffuses Wachstum außerhalb der Eintauchlinie oder 
Trübung des gesamten Mediums) und H2S-Produktion (Schwärzung entlang der Eintauchlinie) 
untersuchen. Zum Nachweis der Indolbildung drei bis vier Tropfen Kovàcs-Reagenz2 hinzufügen 
und auf Bildung einer roten Färbung überwachen (positive Reaktion). 

Informationen zu den Aktivitäten der spezifischen Mikroorganismen sind in der entsprechenden 
Literatur zu finden.4-6 

XI VERFAHRENSBESCHRÄNKUNGEN 
Zur Identifizierung müssen die Mikroorganismen in Reinkultur vorliegen. Für die endgültige 
Identifizierung sollten morphologische, biochemische und/oder serologische Tests durchgeführt 
werden. Detaillierte Informationen und empfohlene Verfahren sind der einschlägigen 
Fachliteratur zu entnehmen.2-6 

XII LEISTUNGSMERKMALE 
Vor der Freigabe werden alle Chargen von SIM-Medium auf ihre Leistungsmerkmale getestet. 
Repräsentative Proben der Charge werden mit 10-1 verdünnten Kulturen von Salmonella 
Typhimurium (ATCC 13311), Escherichia coli (ATCC 25922) und Shigella sonnei (ATCC 9290) auf 
Trypticase-Soja-Bouillon getestet, indem eine Inokulationsnadel in die Mitte des Mediums bis ca. 
zur halben Füllhöhe eingetaucht wird. Die Röhrchen werden mit gelösten Verschlüssen bei 35 ± 
2 °C inkubiert und nach 18 bis 24 h sowie nach 42 bis 48 h auf Wachstum, Motilität, Indolbildung 
und Sulfidproduktion untersucht. Innerhalb von 48 h fällt das Wachstum aller Organismen mittel 
bis stark aus. Sowohl E. coli als auch Salmonella Typhimurium sind motil, was durch das 
Wachstumsmuster des Organismus im Medium ersichtlich ist, d.h. das Wachstum geht von der 
mittleren Inokulationslinie aus und verteilt sich gleichmäßig über das gesamte Medium. S. sonnei 
ist nicht motil, d.h. Wachstum ist nur entlang der Inokulationslinie in der Mitte des Mediums 
sichtbar. Nur Salmonella Typhimurium ist positiv für Schwefelwasserstoffproduktion, angezeigt 
durch eine Schwärzung des Mediums. Nach der 48-stündigen Inkubation zu jedem Röhrchen 0,2 
mL Kovàcs-Reagenz hinzufügen. Nur E. coli testet auf Indolbildung positiv, was durch eine 
mittlere bis dunkle Rosafärbung im Röhrchen angezeigt wird. 

XIII LIEFERBARE PRODUKTE 
Best.- Nr. Beschreibung 
221010 BD BBL SIM Medium, Packung mit 10 Röhrchen der Größe K 
221011 BD BBL SIM Medium, Karton mit 100 Röhrchen der Größe K 

XIV LITERATUR 
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BD Diagnostics Technischer Kundendienst: setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen BD-Vertretung oder 

www.bd.com/ds. 

 
 

     Becton, Dickinson and Company       Benex Limited 
7 Loveton Circle  Pottery Road, Dun Laoghaire  
Sparks, MD 21152 USA  Co. Dublin, Ireland 
 

ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection.  
BD, BD Logo, BBL, GasPak and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company. ©2014 BD. 
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